SIPITAL POWIATOWY
WJARQCIMNIE

Jarocin, 14.09.2017 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy wyrobéw medycznych 20/2017

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych odpowiadamy na pytania
do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej tresci.

Pakiet 13.

1.Czy Zamawiajacy dla zwiekszenia konkurencyjno$ci skladanych ofert dopusci ztozenie osobnej oferty na pozycje 1
Pakietu nr 13 lub wydzieli jg z pakietu. Zgodne z parametrami: pojemno$¢ 200ml, w polietylenowej rurce z
wypychaczem, do trokara 10mm, izolowany $ciggacz z pamigcig ksztattu.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 14,

poz.1,2.

2.Czy Zamawiajgcy dla zwigkszenia konkurencyjnosci skladanych ofert dopusci zioZzenie oferty na stapleryliniowe, w
wysokoscig zszywki 4,5mm (ale pozwalajgcej na uzyskanie takiej samej wysokoéci zespolenia jak w przypadku
zszywek wysokosci 4,8mm), pozostate parametry zgodne z opisem.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

poz.3,4.

3.Czy Zamawiajgcy dla zwigkszenia konkurencyjnosci sktadanych ofert dopusci ztozenie oferty na staplery okrezne w
rozmiarze odpowiednio 29mm (poz.3) oraz 30mm lub 32mm (poz.4), w wysokoscig zszywki 5,0mm (ale pozwalajacej
na uzyskanie takiej samej wysokosci zespolenia jak w przypadku zszywek wysokosci 5,3mm), pozostate parametry
zgodne z opisem.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1. Pakiet 14, poz. 1 ‘

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie staplera o dhugosci linii szwu 30mm przy

zachowaniu pozostalych parametréw bez zmian?

Odpowiedz: Podirzymujemy zapisy SIWZ.
2. Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie staplera o dugosci linii szwu 60mm przy
zachowaniu pozostalych parametréw bez zmian?

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
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3. Pakiet 14, poz. 2
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie ladunkéw do staplera liniowego o dlugosci linii
szwu 30 lub 60mm przy zachowaniu pozostalych parametréw bez zmian?

Odpowied?: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
4. Pakiet 14, poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie staplera okreznego zagietego o rozmiarze
29mm i wysokosci otwartej zszywki 5,5mm przy zachowaniu pozostalych parametréw bez zmian?

OdpowiedZz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
5. Pakiet 14, poz. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie staplera okreznego zagietego o rozmiarze
33mm i wysokosci otwartej zszywki 5,5mm przy zachowaniu pozostalych parametréw bez zmian?

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

4.Czy Zamawiajgcy w pakiecie 3 w pozycji 16, w zwigzku ze zmiang w produkcie wprowadzong przez producenta,
dopusci trzykomorowy, sterylny zestaw do drenazu klatki piersiowej posiadajacy wydzielong komore zastawki
podwodnej z barwnikiem, komorg na wydzieling o pojemnosci 2100 ml wyskalowang co 5ml w zakresie 0-200ml i co
10mi do 2000ml, wydzielong wodng komore regulacii sity ssania z barwnikiem, posiadajacy automatyczng zastawke
zabezpieczajacg przed wysokim dodatnim cisnieniem oraz mechaniczng zastawke zabezpieczajaca przed wysokim
cisnieniem ujemnym z filtrem, zestaw 2z samouszczelniajgcym portem beziglowym do pobierania prébek
drenowanego ptynu, zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie iwysokosci maksymalnej 25cm, z
uchwytem umozliwiajacym przenoszenie lub powieszenie, dren igczgcy bezlateksowy z wbudowanym
zabezpieczeniem przed zagieciem, z mozliwoscig odigczenia?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

5.Czy Zamawiajgcy wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 23 — 45 do osobnego Pakietu i utworzy z nich odrebny Pakiet co
umozliwi ziozenie oferty wigkszej liczbie Wykonawcow i zwigkszy konkurencyjnoéé postepowania.
OdpowiedZ: Podirzymujemy zapisy SIWZ.

6.Czy Zamawiajacy wymaga w Pakiecie 1 poz. 41-43 wzierniki pakowane w papier folia co gwarantuje szczelnoé

opakowania i sterylno$¢ produktu?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.

7. Czy Zamawiajacy odstapi w Pakiecie 1 poz. 34-38 od wymogu nazwy producenta podanym na pojedynczym

ostrzu?
Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

8.Czy Zamawiajgcy wydzieli z Pakietu nr 4 poz. 55 (Korek) i utworzy z niej odrebny Pakiet co umozliwi ztozenie oferty
wigkszej liczbie Wykonawcow i zwigkszy konkurencyjnoéé postepowania, a Zamawiajgcemu pozwoli uzyskaé
korzystniejsze ceny? W przypadku zgody prosimy o mozliwoéé wyceny za opakowanie zbiorcze 2’100 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilosci.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiajgcy wydzieli Pakiecie 8 poz. 3 i utworzy z niej osobny Pakiet? Czy Zamawijgcy dopusci w Pakiecie
8 poz. 3 IS bez ftalandw, jatowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igta biorcza dwukanatows -
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odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieska klapka - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli =
1 ml+/-0,1 ml, wielko§é komory min. 5,5, z filtrem filtr plynu o wielkosci oczek 15um,- rolkowy regulator przeptywu -
tacznik LUER-LOCK z ostonkg - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu,

diugos$¢ drenu 150 cm?

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ (pyt. dotyczy pakietu 9 a nie pakietu 8)

10.Czy Zamawiajgcy dopusici w Pakiecie 8 poz. 3 przyrzad bez uchwytu na dren oraz bez nazwy producenta
bezposrednio na ostrzu (nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym)?
Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ ( pyt. dotyczy pakietu 9 a nie pakietu 8)

11.Czy Zamawiajgcy dopusci w Pakiecie 8 poz. 3 przyrzad z igta biorcza $cietg trzyptaszczyznowg wykonang bez
wzmochien z wiékna szklanego?
Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ ( pyt. dotyczy pakietu 9 a nie pakietu 8)

12.Pakiet nr 2, poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci jako réownowazny zestaw do nebulizacji zawierajacy wyskalowany pojemnik na lek o
pojemnosci 8 mi, dren tlenowy (gwiazdkowy) o dt. 200 cm, ztgcze T ,22mmF-22mmM/15mmF?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

13.Pakiet 2, poz.2
Czy Zamawiajacy dopusci filtr oddechowy o wadze 35,8 g z zachowaniem pozostatych parametrow?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

14.Pakiet nr 2, poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci filtr oddechowy o wadze 21 g z zachowaniem pozostatych parametrow?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

15.Pakiet nr 2, poz. 6

Czy Zamawiajacy nie popetnit pomytki pisarskiej i zamiast zlacz ,22mmM-22mmM/15mmF” powinno by¢ ,22mmF-
22mmM/15mmF".

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wyjasnia, Ze prawidlowy opis powinien by¢ 22mmfF-22mmM/15mmF-..

16.Pakiet nr 2, poz. 8

Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 2 poz. 8 ma na mysli i wymaga maski krtaniowe zgodne z parametrami technicznymi
zmieszczonymi w SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga maski krtaniowej zgodnie z opisem SIWZ.

17.Pakiet nr 6, poz.1
Czy Zamawiajgcy dopusci jako réwnowazny dren do podawania tlenu w rozmiarze dla dorostych?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

18.Pakiet nr 6, poz.2
Czy Zamawiajagcy dopusci jako rownowazny dren do podawania tlenu w rozmiarze pediatrycznym?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

19.Pakiet nr 6, poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci jako rownowazny dren do podawania tlenu w rozmiarze dla noworodkow?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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20.Pakiet nr 6, poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci jako réwnowazny maske tlenowg dla dorostych z nebulizatorem o poj. 8 ml, skalowany co

2ml, z drenem tlenowym o dt. 200 cm, z zachowaniem pozostatych parametrow?

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

21.Pakiet nr 6, poz. 5

Czy Zamawiajgcy dopusci jako réwnowazny maske tlenows dla dzieci z nebulizatorem o poj. 8 ml, skalowany co 2ml,
z drenem tlenowym o df. 200 cm, czysty mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostalych parametrow?

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

22.Pakiet nr 6, poz. 6

Czy Zamawiajgcy dopusci jako réwnowazny maske tlenowg dia dorostych z drenem o dt. 200cm, czysty
mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostatych parametréow?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

23.Pakiet nr 6 poz. 7
Czy Zamawiajgcy dopusci jako rownowazny maske tlenowg dla dzieci z drenem o dt. 200cm, czysty

mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostatych parametrow?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

24.Pakiet nr 6 poz. 8
Czy Zamawiajacy dopusci jako rownowazna maske tlenowg dla dorostych ,z drenem df. 200 cm, czystg

mikrobiologicznie?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

25.Pakiet nr 6 poz. 9

Czy Zamawiajgcy dopusci jako réwnowazng maske tienowa dla dzieci ,z drenem dt. 200 cm, czystg
mikrobiologicznie?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

26.Pakiet nr 6 poz. 10
Czy Zamawiajacy dopusci jako réwnowazny dren do maski tlenowej o dt. 200 cm, czysty mikrobiologicznie?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

27.Czy Zamawiajgcy w pakiecie nr 13 wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 5 — ,Igla do biopsji grubo iglowej, do
pistoletu ProMag 2.5” i utworzenie osobnego pakietu, lub wyrazi zgode na skiadanie ofert na poszczegodine pozycje w
pakiecie nr 13?

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

28.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na przesylanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

29.Czy w formularzu oferty Wykonawca moze zostawic¢ jedynie pakiety, na ktére sktada oferte?

OdpowiedZ: Tak

30.Ad par. 3ust. 2.2i12.4

Czy Zamawiajgcy zgodzi sig na zmiane wymaganego terminu dostawy na 3 dni robocze i na 2 dni robocze w

przypadku zaméwien ,cito"?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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31.Ad par. 5 ust. 2

Czy Zamawiajgcy ma tu na mysli obowigzujgce wg ustawy o wyrobach medycznych
powiadomienia/zgloszenia/przeniesienia do Prezesa Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobbjczych?

OdpowiedZ: Tak

32.Ad par. 5 ust. 6

Prosimy o zmiane wysokoéci kary umownej na 0,2% warto$ci nie dostarczonych, a zamowionych wyrobow, co jest
powszechnie stosowang wysokoscig kar w umowach tego rodzaju.

OdpowiedzZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

33.Ad par. 9 ust. 1 tiret pierwsze

Prosimy o uscislenie, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegng ceny brutto, natomiast ceny netto

pozostang bez zmian.
OdpowiedZ: Tak

34.Pakiet nr 1, pozycja1~2
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik Foley z koncowka Nelaton z balonem 3-5 mi?

Odpowiédz’: Zamawiajgcy dopuszcza.
35.Pakiet nr 1, pozycja 7 - 12

Czy Zamawiajacy dopusci dreny Kehr T o diugoéci ramion 450 x 180 mm?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
36.Pakiet nr 1, pozycja 13 - 21

Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki Nelaton o powierzchni standardowej, przezroczyste?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
37.Pakiet nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiajgcy dopusci igte blokowanag za pomoca przekrecenia o dtugosci catkowitej 43 mm z mozliwoscig

regulacji w zakresie 5-30 mm lub o dtugosci catkowitej 60 mm z mozliwoscig regulacji w zakresie 22-47 mm?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
38.Pakiet nr 1, pozycja 26

Czy Zamawiajacy oczekuje strzykawki cewnikowej 100mli, posiadajacej tlok w kolorze kontrastujgcym, wyposazone;

w dwa tgczniki redukcyjne Luer?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.
39.Pakiet nr 1, pozycja 31
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Czy Zamawiajgcy oczekuje opasek identyfikacyjnych dla dzieci i dorostych z wkitadang karteczkg z danymi pacjenta

lub z polem do opisu danych pacjenta, do wyboru przez Zamawiajacego?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga, a dopuszcza.
40.Pakiet nr 1, pozycja 33

Czy Zamawiajacy ma na my$li elektrody typu Quick-Combo do defibrylatora Lifepak?

Odpowiedz: Tak

41.Pakiet nr 1, pozycja 39 - 40

Czy Zamawiajacy dopusci pojemniki na prébki moczu w rozmiarach 190 x 70 mm o pojemnosci 100 mi?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
42.Pakiet nr 1, pozycja 44

Czy Zamawiajacy dopusci zaciskacz sterylny?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
43.Pakiet nr 1, pozycja 45 - 51

Czy Zamawiajgcy dopusci zgtebniki zotgdkowe o diugosci 1050mm?

OdpowiedzZ: Zamawiajgcy dopuszcza zglebniki zotadkowe o diugosci 1050mm ale tylko w odniesieniu do pozycji
45,46,47,51

44.Pakiet nr 1, pozycja 59 - 66

Czy Zamawiajgcy dopusci dren brzuszny obustronne otwarty, z jednej strony z otworami bocznymi, z drugiej strony z

rozszerzeniem, jak na ponizszym rysunku?

F29 L—400) ; i
(IR — o -

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
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45.Pakiet nr 1, pozycja 67 - 72

Czy Zamawiajgcy dopusci dren Redona o diugosci 800mm z perforacjg na dtugosci 15cm, posiadajgcy trzystopniowy
(co 1 cm) czytnik gtebokosci w odlegto$ci Scm od zakonczenia perforacji, umozliwiajacy doktadna identyfikacje
potozenia drenu

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

46.Pakiet nr 1, pozycja 67 - 72

Czy Zamawiajacy dopusci dren Redona z pojedynczym czytnikiem giebokoéci w odlegtosci 5cm od zakonczenia
perforaciji, umozliwiajgcy doktadna identyfikacje potozenia drenu

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

47 Pakiet nr 1, pozycja 80
Czy Zamawiajacy dopusci pojemniki pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’100 szt.?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

48.Pakiet nr 1, pozycja 82

Czy Zamawiajacy oczekuje pojedynczego przyrzadu do cystoskopu i rektoskopu z pakowang osobno w zestawie
przediuzkg wykonang z migkkiego silikonu?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.

49.Pakiet nr 1, pozycja 83
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule dotetniczg w rozmiarze 20G / 1,1 x 45mm?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

50.Pakiet nr 1, pozycja 84
Czy Zamawiajgcy oczekuje zakrecanego pojemnika 25ml na kat z topatkg?
Odpowied?: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.

51.Pakiet nr 1, pozycja 85
Czy Zamawiajgcy dopusci elektrode o wymiarach 43x45mm (okragta z wypustkg)?
Odpowiedz: Tak, pozostate parametry bez zmian.

52.Pakiet nr 1, pozycja 86
Czy Zamawiajacy dopusci elektrody pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilosci na 180 opakowan?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

53.Pakiet nr 5, pozycja 1 - 16

Czy Zamawiajacy dopusci rurke intubacyjng z mankietem, wykonang z termoplastycznego PCV bez powtoki
silikonowej, z nazwg producenta umieszczong na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

54.Pakiet nr 5, pozycja 1 - 16

Czy Zamawiajgcy dopusci rurke intubacyjng z mankietem, z nazwg producenta umieszczong na korpusie rurki
zamiast na baloniku kontrolnym?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

55.Pakiet nr 5, pozycja 17 - 26
Czy Zamawiajacy dopusci rurke intubacyjng bez mankietu, wykonang z termoplastycznego PCV bez powtoki

silikonowej?

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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56.Pakiet nr 5, pozycja 27 - 41

Czy Zamawiajgcy dopuséci zbrojong rurke intubacyjna z mankietem, wykonang z termoplastycznego PCV bez powtoki
silikonowej, z nazwg producenta umieszczong na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?
Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

57.Pakiet nr 5, pozycja 42 - 47

Czy Zamawiajacy dopusci rurke tracheostomijng z mankietem, wykonang z termoplastycznego PCV bez powtoki
silikonowej?

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

58.Pakiet nr 5, pozycja 48 - 54
Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki do odsysania g.d.o. wyposazone w nieprzezroczyste taczniki?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

59.Pakiet nr 5, pozycja 51
Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki do odsysania g.d.o. w rozmiarze CH 12 o diugosci 60cm?

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

60.Pakiet nr 8, pozycja4 - 5
Czy Zamawiajgcy dopusci maske tlenowg z nebulizatorem o pojemnosci 8ml?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

61.Pakiet nr 6, pozycja 1 - 10

Czy nie nastapita oczywista omytka pisarska i Zamawiajgcy oczekuje zaoferowania wszystkich produktow w pakiecie
pochodzgcych od jednego producenta?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wymaga zaoferowania w pakiecie nr 6 poz.1-10 produktéw pochodzacych od Jjednego
producenta.

62.Pakiet nr 7, pozycja 6

Czy Zamawiajgcy dopusci w tej pozycii igte innego producenta niz pozostale igly iniekcyjne? W przypadku
negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

63.Pakiet nr 7, pozycja 1 -9
Czy Zamawiajgcy odstgpi od wymogu oznaczenia na opakowaniu rodzaju szlifu?
OdpowiedZ: Tak

64.Pakiet nr 10, pozycija 1
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik Foley z balonem o pojemnosci 3mi?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

65.Pakiet nr 10, pozycja 1 - 10

Czy Zamawiajacy oczekuje cewnikow Foley z fabrycznie umieszczong na taczniku nazwa producenta, w celu peinej
identyfikacji produktu?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.

66.Pakiet nr 10, pozycja 14
Czy Zamawiajgcy dopusci worek skalowany co 100mi ze skalg zaczynajgca sie od 100mli?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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67.Pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiajgcy dopusci worek do tygodniowej zbiorki moczu z drenem 120cm, beziglowym portem do pobierania
probek, bez zacisku na drenie, z dotgczonym (pakowanym osobno) wieszakiem?

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

68.Pakiet 4, ilos¢ pozyciji 62, pozycja 10

Czy Zamawiajacy dopusci produkt Grip-Lok specjalny- nieinwazyjny system mocowania cewnikow
zewnatrzoponowych posiadajacy w swej budowie wyprofilowana piankowa poduszke z adhezyjng warstw a
stabilizujaca oraz dwuwarstwowy fiksor rzepowy. Mocowanie jest produktem hipoalergicznym, bezlateksowym,
sterylnym, pakowanym w opakowanie typu papier folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk produktu z
przeliczeniem zamawianej itosci.

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 10 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozyciji stworzy Zamawiajgcemu mozliwosci na skiadania ofert konkurencyjnych co przetozy sig na
efektywne zarzadzanie srodkami publicznymi.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

69.Dotyczy pak 8
Dopuszczenie drenu o diugosci 200cm, 7mm $rednica wewnetrzna, z doklejona koricéwka zenskg nie przezroczysta,
z drugiej strony dotgczona koncowka typ yankauer 22CH, opakowanie podwdjne

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

70.Dotyczy pak 13 poz 2,3

- Czy zamawiajgcy oczekuje aby klipsy byty zakwalifikowane w klasie medycznej lib i posiadaty okres waznosci 5 lat
od daty produkciji ?
Odpowied?: Zamawiajacy wymaga klipséw zakwalifikowanych w klasie medycznej llb, natomiast dopuszcza a nie
wymaga okresu waznosci 5 lat od daty produkcji

- Czy Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty na klipsy wraz z oswiadczeniem producenta, Ze oferowane klipsy sg
wykonane w calosci z tytanu odpowiadajgcym stosownym normom dla tytanowych implantéw chirurgicznych, oraz
nie generujgcych zadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie
magnetycznym o natezeniu pola do 3 Tesli?

Oswiadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badar diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wymaga klipséw wykonanych w catosci z tytanu odpowiadajgcym stosownym normom dla
tytanowych implantéw chirurgicznych, oraz nie generujacych zadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta
poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natezeniu pola do 3 Tesli

- Czy Zamawiajacy wymaga, zeby w opakowaniu z klipsami znajdowaly sie co najmniej dwie samoprzylepne naklejki
(metryczki) do kazdego zasobnika, stuzgce do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadajgce
informacje o dacie waznosci, numerze serii i innych wymaganych informac;ji?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wymaga.

71.Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy uzna za wystarczajace zatgczenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko
tych pakietéw na ktére Wykonawca sktada oferte?

Pozytywna odpowiedz ulatwi sporzadzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objetosc.

OdpowiedZ: Tak

72.Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy uzna za spetniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jesli
wykonawca, ktéry nie nalezy do zadnej grupy kapitatowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie wraz z oferta.

Zgodnie z interpretacjg przepisoéw dotyczgcych nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzedu Zamowien
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Publicznych - Oé$wiadczenie o braku przynaleznosci do grupy kapitatowej ztozone wraz z ofertg, niezaleznie od ilosci
ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, réwniez potwierdza brak podstawy do wykluczenia z
postepowania, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Nalezy jednak w tym przypadku pamietaé, ze
jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wigczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata
obowigzek aktualizaciji takiego o$wiadczenia po stronie wykonawcy.

Odpowied?: Tak

73.Pakiet nr 1 poz. 23-26

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na ztozenie oferty wiekszej liczbie
wykonawcow , a Panstwu na pozyskanie korzystnej oferty jakosciowej i cenowej na wydzielony asortyment.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
74.Pakiet nr 4 poz. 1a-1d

Prosimy Zamawiajgcego o wydzielenie wiw pozycji do osobnego pakietu powoli na zlozenie oferty wiekszej liczbie
wykonawcow , a Parstwu na pozyskanie korzystnej oferty jakosciowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
75.Pakiet nr 4 poz. 1d

Prosimy Zamawiajacego o mozliwos¢ przeliczenia w formularzu asortymentowo — cenowym strzykawki na
opakowania po 80 szt.

OdpowiedZ: Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilosci w gére.
76.Pakiet nr 4 poz. 46-52

Prosimy Zamawiajgcego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na zlozenie oferty wiekszej liczbie
wykonawcow , a Panstwu na pozyskanie korzystnej oferty jakosciowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
77.Pakiet nr 4 poz. 46-52

Prosimy Zamawiajgcego dopuszczenie w/w pozycjach kaniuli bezpiecznej z iglg zaopatrzong w specjalny
automatyczny plastikowy zatrzask samo zakladajacy sie po wyjeciu z kaniuli, z zastawkg antyzwrotng petnigcg role
filtra hydrofobowego. W rozmiarach:

Kod koloru Rozmiar { GAUGE) Rozmiar w mm Przeptyw
Szary 16 G 1,7x45 180
Biaty 17 G 1,5x45 140

Zielony 18 G 1,2x45 90
1,2x 32 90
Rézowy 20G 1,0x 33 64
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Niebieski 22G 0,8 x25 33

OdpowiedzZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
78.Pakiet nr 4 poz. 46-52

Czy Zamawiajgcy dopusci kaniule bezpieczng z 3 paskami radio-cieniujgcymi, z metalowo-plastikowym zatrzaskiem
zabezpieczajgcym koniec igty przed przypadkowym zaktuciem, w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE) Rozmiar cewnika w mm Przeplyw ml/min
16 G 1,80 x 45 200
18 G 1,30x 45 85
20G 1,1x 32/33 55
22G 0,90 x 25 33

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
79.Pakiet nr 4 poz. 53-55

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na zloZzenie oferty wigkszej liczbie
wykonawcdw , a Panstwu na pozyskanie korzystnej oferty jakosciowej i cenowej na wydzielony asortyment.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
80.Pakiet nr 5 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji igly w rozmiarze 0,55 x 38 mm.

Odpowiedz: W pakiecie 5 opisane sq rurki intubacyjne natomiast igly sg w pakiecie 7, jeSli pyt. dotyczy pakietu 7
poz.2 fo Zamawiajgcy dopuszcza.

81.Pakiet nr 5 poz. 1-9

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na zloZzenie oferty wiekszej liczbie
wykonawcow , a Paristwu na pozyskanie korzystnej oferty jakosciowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowied?: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
82.Pakiet nr 5 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie wiw pozycji igly do wstrzykiwaczy insulinowych w rozmiarze 0,33 x 12 mm

OdpowiedZ: W pakiecie 5 opisane sg rurki infubacyjne nafomiast igly sa w pakiecie 7, jesli pyt. dotyczy pakietu 7
poz.12 to Zamawiajgcy dopuszcza.
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83.Pakiet nr 9 poz. 3, poz. 5

Whioskujemy o dopuszczenie przyrzadéw do podawania ptynéw infuzyjnych wykonanych zgodnie z normg PN-EN
ISO 8536-4:2013-06 okre$lajgcg wymagania dotyczgce zestawéw jednorazowego uzytku do infuzji do podawania
grawitacyjnego, do uzytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilnoéci z pojemnikami na ptyny infuzyjne i z
wyposazeniem do podawania dozylnego, ktory charakteryzuje sie komorg kroplowa o dtugosci 6 cm (55 mm w czesci
przezroczystej) z igtg biorczg dwukanatows, Scietg stozkowo. Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
84.Pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chronigce niz folia-
papier.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.
85.Pakiet nr 9 poz. 3-6

Prosze o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania ptynow z komorg kroplowa wykonang z medycznego PVC.
Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w catosci wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w
ktorych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko
komory bez PVC.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

86. dotyczy pakietu 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizaciji, zawierajacy wyskalowany pojemnik co 2 ml, o pojemnosci 10ml.
Dren o przekroju gwiazdkowym o dt. 1,8 —2,1m, ustnik oraz faczka T, mozliwo$¢ pracy w pozycji wertykalnej oraz
horyzontalnej . Mikrobiologicznie czysty. Mozliwo$¢ pracy w pozyciji wertykalnej oraz horyzontaline;.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zestaw o rozmiarze 22mmM-22mmF-15mmF

87.dotyczy pakietu 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie filtru oddechowego dla dorostych elektrostatycznego, o duzym poziomie wymiany ciepfa i
wilgoci, nawilzania min. 32 mg H20/1 przy Vt 500ml, o duzej powierzchnia filtracji, skutecznos$é filtracji bakteryjnej i
wirusowej min 99,999%, masa 31g, opér przeplywu 2,9cm H20 przy 60 I/min., posiadajacy hydrofobowa
mechaniczng ,plisowana” membrane filtrujaca, z portem kapno zabezpieczony koreczkiem zaciskowym,
jednorazowego uzytku, minimalna objeto$¢ oddechowa 150 ml, przestrzen martwa 58 ml. Ztgcza filtra 22m/15F ~
22F/15M. Sterylny.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
88.dotyczy pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiajgcy oczekuje filtru oddechowy dla dorostych bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny o minimalnej
skutecznosci filtracji bakteryjnej i wirusowej min 99,999%, opér przeptywu 2,0cm H20 przy 60 I/min, opér przeptywu
0,9cm H20 przy 30 I/min, masa 23g, port kapno zabezpieczony koreczkiem zaciskowym, jednorazowego uzytku,
minimalina objeto$¢ oddechowa 150ml, przestrzen martwa 42ml, steryiny, zlgcza filtra 22M/15F — 22F/15M.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.
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89.dotyczy pakietu 2 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego do respiratora dia dorostych, 2 rury karbowane o df. 160cm z PVC,
tréjnik Y bez portéw, bez kolanka ze ztgczem pacjenta 22M/15F $rednica rur 22mm, ztgcza 22mmF, czysty
mikrobiologicznie.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

90.dotyczy pakietu 2 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego do aparatu do znieczulania dla dorostych, materiat Polipropylen, 2
rury rozciggliwe, dt. po rozciggnieciu maks. 200 cm, dodatkowa rura do worka o dt. po rozciggnieciu maks. 150 cm,
kolanko z portem kapno, trojnik Y bez portdw, $rednica rur 22 mm, érednica ztgcza 22mmF bez EVA, dodatkowa
zlaczka prosta 22mmM-22mmM bezlateksowy worek oddechowy poj.2litry, czysty mikrobiologicznie.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

91. dotyczy pakietu 2 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie martwej przestrzeni/ przediuzacza do podigczenia rurki intubacyijnej z filtrem oddechowym,
rozciggliwy od 7 do 15 cm, ztgcza 22mmF-22mmM/15mmPF, tgcznik katowy podwdjnie obrotowy z portem do
odsysania i portem do bronchoskopii, czysty mikrobiologicznie.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

92. dotyczy pakietu 2 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie martwej przestrzeni/ przedtuzacz do obwodu oddechowego, do podtgczenia rurki
intubacyjnej z filtrem oddechowym, gtadki wewnetrznie ograniczajacy zaleganie bakterii dt. 17cm, ztgcza 22mmF-
22mmM/15mmF, facznik katowy podwéjnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, czysty
mikrobiologicznie.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

93. dotyczy pakietu 2 poz.8a-f

Czy Zamawiajgcy dopusci maske krtaniowg o klasycznym ksztatcie z linig balonika zintegrowang z rurkg na catej
dtugoéci, z wyraznie oznaczonymi informacjami dotyczacymi rozmiaru na baloniku oraz zalecanej objetosci
balonika/wagi pacjenta oraz rozmiaru na wyraznie widocznej okolicy tacznika pacjenta. Maska pakowana
pojedynczo, sterylna, posiadajgcg wszystkie informacje, etykiety, opakowanie i instrukcje uzycia - zgodnie z
aktualnymi wymogami UE. Rozmiary od 1 [<5kg] ; 1,5 [5 — 10kg] ; 2 [ 10 -20 kgJ; 2,5 [ 20 -30 kg]; 3 [30- 50 kg]; 4
[50 — 70kg]; 5 [>70kg]. Jednoczesnie poprosimy o wskazanie rozmiaru jaki Zamawiajacy oczekuje wg naszej
rozmiaréwki w poz. 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza, wg Paristwa rozmiardwki w poz. 8a —rozmiar 1,5, 8b, —rozmiar 2, 8c—rozmiar
2,5, 8d-rozmiar 3, 8e—rozmiar 4, 8f —rozmiar 5.
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94.dotyczy pakietu 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie cewnika/ drenu do podawania tlenu dla dorostych przez nos , z koricowkami prostymi,
mikrobiologicznie czysty, cze$¢ donosowa wykonana z migkkiego materiatu, przystosowany do mocowania z tytu
glowy lub pod podbrédkiem, dren wykonany z elastycznego materiatu z uniwersalnym tgcznikiem pasujgcym do
kazdego zrodta tlenu, dren o przekroju gwiazdkowym, bez lateksu, jednorazowego uzytku. Prosimy o dopuszczenie
bez podania $rednicy zew. drenu. Rozmiar: Dorosly; diugo$¢ 180cm. Mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
95. dotyczy pakietu 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie cewnika/drenu do podawania tlenu dla dorostych przez nos , z koricéwkami prostymi,
mikrobiologicznie czysty, cze$¢ donosowa wykonana z migkkiego materiatu, przystosowany do mocowania z tytu
gtowy lub pod podbrodkiem, dren wykonany z elastycznego materiatu z uniwersalnym tgcznikiem pasujacym do
kazdego zrodta tlenu, dren o przekroju gwiazdkowym, bez lateksu, jednorazowego uzytku. Prosimy o dopuszczenie
bez podania $rednicy zew. drenu. Rozmiar: Dorosty; diugo$¢ 210cm, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
96. dotyczy pakietu 6 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie cewnika/drenu do podawania tlenu dla dorostych przez nos , z koricowkami zakrzywionymi,
mikrobiologicznie czysty, cze$¢ donosowa wykonana z miekkiego materiatu, przystosowany do mocowania z tytu
gtowy Iub pod podbrodkiem, dren wykonany z elastycznego materiatu z uniwersalnym igcznikiem pasujgcym do
kazdego zrodta tlenu, dren o przekroju gwiazdkowym, bez lateksu, jednorazowego uzytku. Prosimy o dopuszczenie
bez podania $rednicy zew. drenu. Rozmiar: Pediatria; dtugo$¢ 180cm, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
97.dotyczy pakietu 6 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie cewnika/drenu do podawania tlenu dla dorostych przez nos , z koficéwkami zakrzywionymi,
mikrobiologicznie czysty, cz¢$¢ donosowa wykonana z miekkiego materiatu, przystosowany do mocowania z tytu
glowy lub pod podbrédkiem, dren wykonany z elastycznego materiafu z uniwersalnym tacznikiem pasujgcym do
kazdego zrodia tlenu, dren o przekroju gwiazdkowym, bez lateksu, jednorazowego uzytku. Prosimy o dopuszczenie
bez podania $rednicy zew. drenu. Rozmiar: Pediatria; dlugos¢ 210cm, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

98. dotyczy pakietu 6 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie cewnika/drenu do podawania tlenu dla dorostych przez nos , z koricéwkami zakrzywione,
mikrobiologicznie czysty, cze$¢ donosowa wykonana z migkkiego materiatu, przystosowany do mocowania z tylu
gtowy lub pod podbrodkiem, dren wykonany z elastycznego materialu z uniwersalnym igcznikiem pasujgcym do
kazdego zrodia tlenu, dren o przekroju gwiazdkowym, bez lateksu, jednorazowego uzytku. Prosimy o dopuszczenie
bez podania $rednicy zew. drenu. Rozmiar: Noworodki, dlugosé 180cm. Mikrobiologicznie czysty

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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99. dotyczy pakietu 6 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie cewnika/drenu do podawania tlenu dla dorostych przez nos , z koncéwkami zakrzywione,
mikrobiologicznie czysty, czes¢ donosowa wykonana z migkkiego materialu, przystosowany do mocowania z tylu
gtowy lub pod podbrodkiem, dren wykonany z elastycznego materiatu z uniwersainym tgcznikiem pasujacym do
kazdego zrodta tienu, dren o przekroju gwiazdkowym, bez lateksu, jednorazowego uzytku. Prosimy o dopuszczenie
bez podania $rednicy zew. drenu. Rozmiar: Noworodki, diugo$¢ 210cm. Mikrobiologicznie czysty

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

100. dotyczy pakietu 6 poz. 4

Czy Zamawiajgcy dopuséci zestaw do nebulizacji dla dorostych: maska tlenowa, zigcze 22M, nebulizator oraz dren.
Maska aerozolowa dla dorostych, przezroczysta, z podwojnym podbrodkiem umozliwiajgcym opcjonalne
zastosowanie u bardzo duzego i bardzo matego dorostego pacjenta, z elastomerowym zagigtym mankietem
uszczelniajacym (wykonanym z polipropylenu), bez zaciskéw na nos i innych metalowych elementow wykluczajacych
prace w $rodowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegajacym przedostawaniu
sie tlenu do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min.
210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar: dorosty.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

101. dotyczy pakietu 6 poz. 5

Czy Zamawiajacy oczekuje zestawu do nebulizacji dia dzieci: maska tlenowa, zlacze 22M, nebulizator oraz dren.
Maska aerozolowa dla dzieci, przezroczysta, z podwdjnym podbrodkiem umozliwiajacym opcjonaine zastosowanie u
bardzo duzego i bardzo matego dziecigcego pacjenta, z elastomerowym zagietym mankietem uszczelniajgcym
(wykonanym z polipropylenu), bez zaciskéw na nos i innych metalowych elementéw wykluczajacych prace w
$rodowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegajgcym przedostawaniu sig tlenu
do oczu pacjenta. Nebulizator 10ml, wyskalowany co 2ml. W komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm,
produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar: pediatria.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wymaga, a dopuszcza.
102.dotyczy pakietu 6 poz. 6

Czy Zamawiajacy oczekuje maski tlenowej dla dorostych, przezroczysta, z podwdjnym podbrédkiem umozliwiajacym
opcjonalne zastosowanie u bardzo duzego i bardzo malego dorostego pacjenta, z elastomerowym zagietym
mankietem uszczelniajgcym (wykonanym z polipropylenu), bez zaciskéw na nos i innych metalowych elementoéw
wykluczajacych prace w $rodowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegajgcym
przedostawaniu sie tlenu do oczu pacjenta, w masce muszg znajdowaé sie dwa otwory (po obu jej stronach)
wysokosci nosa wielkosci min. 4x24mm i po jednym otworze (z kazdej strony maski) na wysoko$ci ust o wielkoSci
min. 5x20mm, w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany
folia-folia. Maska ta umozliwia podawanie tlenu o $redniej koncentracji (35 — 45%). Rozmiar: dorosty.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.
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103. dotyczy pakietu 6 poz. 7

Czy Zamawiajacy oczekuje maski tlenowej dla dzieci, przezroczysta, z podwdjnym podbrodkiem umozliwiajgcym
opcjonaine zastosowanie u bardzo duzego i bardzo matego dziecigcego pacjenta, z elastomerowym zagietym
mankietem uszczelniajgcym (wykonanym z polipropylenu), bez zaciskéw na nos i innych metalowych elementéw
wykluczajgcych prace w $rodowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegajacym
przedostawaniu si¢ tlenu do oczu pacjenta, w masce musza znajdowaé sie duze otwory (po obu jej stronach), w
komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Maska
ta umozliwia podawanie tlenu o $redniej koncentracji ( 35 — 45%). Rozmiar: pediatria.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.

104.dotyczy pakietu 6 poz. 8

Czy Zamawiajacy oczekuje maski tlenowej dla dorostych do wysokich stezer tlenu z workiem/rezerwuarem
przezroczysta, z podwojnym podbrodkiem umozliwiajagcym opcjonalne zastosowanie u bardzo duzego i bardzo
matego dorostego pacjenta, z elastomerowym zagietym mankietem uszczelniajgcym (wykonanym z polipropylenu),
bez zaciskéw na nos i innych metalowych elementéw wykluczajgcych prace w $rodowisku MRI, przezroczysta
nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegajgcym przedostawaniu sie tlenu do oczu pacjenta, maska posiada
wentyl bezpieczenstwa w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym 210cm, uniwersalne taczniki, produkt
mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Rozmiar: dorosty.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.

105. dotyczy pakietu 6 poz. 9

Czy Zamawiajacy oczekuje maski tlenowej z workiem/ rezerwuarem, dla dzieci, przeznaczona do podawania tlenu,
do wysokiej koncentracji tlenu. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, Nie zawiera lateksu. Posiada
regulowang blaszkg na nos oraz gumke mocujgcg. Wyposazona w dren o dlugosci 210cm, zakonczony
uniwersalnymi tacznikami. Rozmiar: pediatria, produkt mikrobiologicznie czysty

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.

106. dotyczy pakietu 6 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie drenu o dlugosci 180cm,mikrobiologicznie czyste, pozostate parametry zgodne z SIWZ.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

107. dotyczy pakietu 6 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie produktu mikrobiologicznie czystego.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.
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108. dotyczy §5 ust. 6

Prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokosci 0,2% wartosci brutto artykutéw medycznych nie dostarczonych
w terminie za kazdy dzien zwiloki.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ

109.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikaciji postanowien projektu przysziej umowy

w zakresie zapiséw § 5 ust. 6:
Za nieterminowa dostawe Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu 0,5 % wartosci brutto danej dostawy za kazdy dzien
opdznienia, jednak nie wiecej niz 10% wartosci brutto nieterminowej dostawy

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ
PAKIET 5
110.Poz. 1-41

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki intubacyjne, powinny by¢ w peini zgodnie z normg PN-EN ISO
5361:2017-01E ,Urzadzenia do anestezji i oddychania - Rurki dotchawicze i faczniki”.

OdpowiedZ: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dopuszczajgcymi wymieniony wyréb medyczny do obrotu.
111.Poz. 10-14

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki intubacyjne z mankietem uszczelniajgcym, przynajmniej w najczesciej
uzywanych rozmiarach t.j. w rozmiarach 7.0-9.0, powinny posiada¢ odtgczany, tgcznik w standardowym rozmiarze
16mm, zgodny z 1SO 5356-1, o zroznicowanych kolorach dia poszczegoinych rozmiaréw, odpowiadajacych
kompatybilnej wielko$ci cewnikéw do odsysania, ktérych kolorystyczne oznaczenie zgodne z 1SO ulatwia dobdr
odpowiedniego cewnika do odpowiedniej rurki intubacyjnej.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wymaga, a dopuszcza.

112.Prosimy o potwierdzenie, iz w zwigzku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego okreslajgcym jego
pochodzenie i rodzaj (po wyjeciu z opakowania jednostkowego i uzyciu), a zwigzanym z postepowaniem dotyczacym
obowigzku zgtoszenia przez uzytkownika wystgpienia incydentéw medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o wyrobach
medycznych) - oferowane rurki intubacyjne, powinny posiadaé minimum logo lub nazwe producenta, rozmiar oraz
numer serii, oznaczone na samym wyrobie, co zapewnia ich peitng identyfikacje w warunkach klinicznych oraz
mozliwos¢ wypeinienia powyzszych obowigzkow.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.
Poz. 17-26

113.Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki bez mankietu, przynajmniej w najmniejszych pediatrycznych
rozmiarach t.j. w rozmiarach 2.5-3.5, powinny ze wzgledu na bezpieczenstwo ich uzytkowania, posiada¢ skalowane
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co min. 0,5cm, co zapewnia bardzo doktadng identyfikacje potozenia rurki zaréwno w stosunku do laryngoskopu w
momencie procedury intubacii jak i przez caly okres zaintubowania najmtodszych pacjentow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.

114 Prosimy o potwierdzenie, iz w zwigzku z koniecznoscig identyfikacji wyrobu medycznego w catym okresie jego
uzytkowania - oferowane rurki intubacyjne - powinny posiadaé oznaczenie zaréwno na samym wyrobie jak i
opakowaniu jednostkowym min. nazwy Iub logo producenta, numeru katalogowego oraz rozmiaru rurki.

Odpowied?: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.

Poz. 42-47

115.Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki tracheostomijne, powinny byé w peini zgodnie z normg PN-EN ISO
5366:2017-02 ,Urzadzenia do anestezji i oddychania - Rurki tracheostomijne i taczniki”

Odpowied?: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dopuszczajgcymi wymieniony wyrob medyczny do obrotu.

Poz. 42-47 BIS

116.Prosimy o dopuszczenie do skiadania ofert na rurki ustno-gardiowe Guedela, oznaczone standardowymi
rozmiarami 00, O, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 /do dowolnego wyboru przez Zamawiajacego w trakcie trwania umowy/,
spetniajace wszelkie pozostalte wymogi siwz.

OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ.

117.Prosimy o potwierdzenie, iz zapis siwz cyt. ,kodowana kolorystycznie’ nalezy rozumie¢ jako wymog
zaoferowania rurek ustno-gardiowych Guedela, posiadajgcych kolorystyczny kod rozmiaru, zgodny z SO, widoczny
wzdiuz caiej rurki, co zapewnia wymagang identyfikacje rozmiaru w trakcie catego okresu uzytkowania, w kazdych
warunkach anatomiczno-klinicznych.

Odpowiedz: Zapis ,kodowana kolorystycznie” nalezy rozumie¢ jako wymég zaoferowania rurek ustno-gardfowych
Guedela, posiadajgcych kolorystyczny kod rozmiaru.

Poz. 48-54

118.Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane cewniki do odsysania, zgodnie z opisem siwz, poza cyt. ,kolorem
konektora oznaczajagcym kod $rednicy”, powinny posiada¢ takze numeryczne oznaczenie $rednicy na samym
cewniku oraz opakowaniu jednostkowym, tak jak np. w cewnikach tego typu $wiatowego lidera w ich produkcji firmy
Convatec-Unomedical lub innych réwnowaznych.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, a dopuszcza.

Gléwny Ksiegowy

Homane Hypli
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