SZPITAL POWIATOWY
W JIAROQCINIE

Jarocin, 19.10.2018 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy wyrobéw medycznych 14/2018

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych odpowiadamy na pytania
do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej fresci.

1.Czy Zamawiajacy zgodzi sig na wydzielenie do odrebnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie 3 w pozycji
od 2 do 14?7 Decyzja Zamawiajgcego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty
korzystnej jakosciowo i cenowo na asortyment opisany w tych pozycjach.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2.Czy Zamawiajacy w pakiecie 3 w pozycji 1 dopusci obecnie stosowany zestaw do punkcji optucnej o skfadzie: igia
Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w rtg, w rozmiarach 9Ch lub 12Ch, do 29 dni, z uktadem automatycznych
zastawek jednokierunkowych (mozliwos¢ przetaczenia w tryb drenazu z pominieciem zastawek); strzykawka luer lock
60ml: worek do drenazu 2000mi z kranikiem spustowym; skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed
zakiuciem?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

3.Czy Zamawiajgcy w pakiecie 3 w pozycji 15 dopusci jednorazowy wielokomorowy, zestaw do drenazu klatki
piersiowej z mechaniczng regulacjg sity ssania posiadajacy wydzielona komore zastawki podwodnej, komorg na
wydzieline o pojemnosci 2100 ml, z wyskalowanym pokrettem umieszczonym na przedniej Scianie, posiadajgcy
wskaznik plywakowy umozliwiajgcy wizualizacje prawidiowego dziatania drenazu, automatyczng zastawke
zabezpieczajaca przed wysokim dodatnim ciénieniem oraz mechaniczng zastawke zabezpieczajgcg przed wysokim
ci$nieniem ujemnym, zestaw z samouszczelniajgcym portem bezigtowym do pobierania prébek drenowanego piynu,
zestaw o budowie kompaktowej, z przezroczysta $ciang przednia, o stabilnej podstawie, z uchwytem umozliwiajacym
przenoszenie lub powieszenie, z drenem tgczacym zabezpieczonym przed zagieciem, z mozliwoscig odigczenia?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

4.Czy Zamawiajacy w pakiecie 3 w pozycjach 16, 17, i 18 dopusci cewnik z trokarem z termoczutego PCW z
nasadka lejkowatg do bezposredniego potaczenia z zamknietym systemem drenazu, z linig widoczng wrlg, z
nadrukowanym znakowaniem cewnika w odstepach co 2 cm, kodowane numerycznie, pochodzace od tego samego
producenta co zestawy do drenazu, w rozmiarach 24Ch, 28Ch i 32Ch?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
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5. Czy Zamawiajgcy w pakiecie 3 w pozycjach od 19 do 23 dopusci obecnie stosowany dwuswiattowy system do
wielokrotnego odsysania w ukfadzie zamknigtym o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin, migkki a
jednoczesnie wytrzymaly cewnik z atraumatycznym otworem dystalnym i dwoma naprzeciwleglymi otworami
bocznymi, znaczniki glebokosci co 2ecm od 10 do 42 cm, kanat irygacyjny wtopiony w $cianki cewnika (w rozmiarach
12 Fr, 14 Fr i 16 Fr) i kanat irygacyjny umiejscowiony na przezroczysty faczniku ,T" (w rozmiarze 10 Fr), suwak
zaworu sterujgcego ssaniem z blokadg przypadkowego uzycia, numeryczne oznaczenie rozmiaru na wygodnym
uchwycie, mocny wytrzymaly rekaw zabezpieczajacy cewnik przed kontaminacjg z zewnatrz, zawierajgcy
plastyfikator DEHP, w zestawie: prosty tacznik obrotowy, port MDI, klin do roztgczania uktadu, przejécidwka
15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne, dtugosci 570 mm?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszeza.
6.Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci nebulizator o pojemnosci 10 mi z drenem 210 cm, przy spetnieniu pozostatych wymagan?
Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

7.Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8

Jakiego rodzaju asortymentu dotyczy opis w w/w zakresie? O jaki rodzaj rurki chodzi?
OdpowiedZ: Opis dotyczy maski krtaniowej.

8.Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8

Czy Zamawiajacy dopusci rurke bez oznaczenia wagi i objetosci na mankiecie?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

9.Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5-6

Czy Zamawiajacy dopusci nebulizator o pojemnosci 10 m! z drenem 210 cm, mikrobiologicznie czysty, przy
spetnieniu pozostatych wymagan?

Odpowied?: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
10.Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5-11
Czy Zamawiajacy dopusci wyroby mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
11.PAKIET 4, pozycja 2-4

Czy Zamawiajgcy dopusci cewnik trojswiattowy w zestawie z prowadnica Nitinolowg- pozostate parametry zgodne z
Siwz?
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Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

12.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 2-4 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie
pozycji stworzy Zamawiajgcemu mozliwosci na skiadania ofert konkurencyjnych co przetozy sie na efektywne
zarzgdzanie $rodkami publicznymi.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

13.Dotyczy pakiet 13 poz. 2i 3

Czy Zamawiajacy oczekuje aby klipsy byly zakwalifikowane w klasie medycznej llb i posiadaly okres wazno$ci 5 lat
od daty produkgc;ji?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga klipsow zakwalifikowanych w klasie medycznej IIb, natomiast dopuszcza a nie
wymaga okresu waznosci 5 lat od daty produkcji

14.Dotyczy pakiet 13 poz. 2§ 3

Czy Zamawiajgcy wymaga ztoZzenia oferty na klipsy wraz z o$wiadczeniem producenta, ze oferowane klipsy sg
wykonane w catoéci z tytanu odpowiadajgcym stosownym normom dla tytanowych implantéw chirurgicznych, oraz
nie generujacych zadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie
magnetycznym o natezeniu pola do 3 Tesli? Oswiadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badarn
diagnostycznych w rezonansie magnetycznym?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wymaga klipséw wykonanych w cafosci z tytanu odpowiadajgcym stosownym normom dla
tytanowych implantéw chirurgicznych, oraz nie generujacych zadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta
poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natezeniu pola do 3 Tesli

15.Dotyczy pakiet 13 poz. 213

Czy Zamawiajgcy wymaga, zeby w opakowaniu z klipsami znajdowaly sie co najmniej dwie samoprzylepne nakiejki
(metryczki) do kazdego zasobnika, stuzace do umieszczenia w dokumentaciji medycznej pacjenta, posiadajgce
informacje o dacie waznosci, numerze serii i innych wymaganych informaciji?

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga.

16.Dotyczy pakiet 8

Whnosimy o dopuszczenie drenu o diugo$ci 200 cm, 7mm $rednica wewnetrzna, z doklejong koncdwka zeriskg nie
przezroczysta, z drugiej strony dotgczona koncowka typ Yankauer 22CH, opakowanie podwdjne.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

17.Dotyczy SIWZFO i FC

Czy Zamawiajacy wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierat wszystkie zadania, czy wystarczy zatgczy¢
tylko te wybrane zadania do ktorych przystepujemy?

OdpowiedZ: Wystarczy zatgczyc tylko te wybrane zadania do ktérych Wykonawca przystepuje.

18.Dotyczy § 4 ust.4 wzoru umowy

Zwracamy sie do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze wystarczajgce bedzie dostarczanie faktur eiektronicznych w
formatach: Excel, Word lub Adobe, ktore bedg mogly byé skopiowane bezposrednio z poczty eiekironiczne;j.

Majac na uwadze powyzsze, wskazac nalezy, iz dopuszczenie rozwigzania rownowaznego jest dla Zamawiajgcego
neutralne, gdyz w pei spetnia jego oczekiwania w tym zakresie nie rodzac przy tym kiopotdéw technicznych lub
koniecznosci podejmowania dodatkowych dziatan, za$ Wykonawcy umozliwia ubieganie sig o udzielenie zamédwienia
i nalezyte jego wykonanie przy zachowaniu zasady zachowania uczciwej konkurencji.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

19.Dotyczy § 5 ust.6 wzoru umowy
W/ w ustep zawiera informacje: ,Za nieterminowa dostawe Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu 1% warto$ci brutto nie
dostarczonej dostawy za kazdy dzien opéznienia ."
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Naszym zdaniem , kary umowne winny byé naliczane od wartosci niezrealizowanej umowy podobnie jak
odsetki za zwloke w platnodciach naliczane sa od wartosci niezaptaconych faktur w terminie a nie od warto$ci
wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia ze strony umowy nie sg rownoprawne. Prosimy zatem aby kary
umowne naliczane byly tylko od wartosci nie wykonanego $wiadczenia ( czyli umowy).

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

20.Dotyczy § 6 ust.2 wzoru umowy

Wiw ust. zawiera informacje: ,2.W przypadku 3-krotnego niedostarczenia zamawianego towaru zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy na koniec nastepnego miesigca, po miesigcu w ktorym wystgpito zdarzenie uprawniajgce do
odstapienia”

Zapis taki sprawia, ze strony sg nie sg rownoprawne. Zdarzyé sie moze ze Zamawiajacy nie bedzie w terminie
regulowat naleznosci za wykonane dostawy w zwigzku z czym zostang mu wstrzymane dostawy do czasu
uregulowania naleznosci. Pozostawiony zapis w hiezmienionej formie pozwolitby Zamawiajacemu na nieterminowe
regulowanie ptatnosci z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych. Z uwagi na powyzsze
wnosimy o wykreslenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub jego modyfikacje poprzez dopisanie: ,\W przypadku 3-krotnego
kolejnego niedostarczenia zamawianego towaru zamawiajgcy moze odstapié od umowy na koniec nastepnego
miesigca, po miesigcu w ktdrym wystapito zdarzenie uprawniajgce do odstapienia po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy i zobligowania go do nalezytego wywigzania sie z umowy z wylaczeniem sytuacji gdy nastapit
brak zaptaty przez Zamawiajacego za dostarczony towar w terminie okreslonym w umowie”.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

21.Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiajgcy dopuéci jako rownowazny zestaw do nebulizacji zawierajacy wyskalowany pojemnik na lek o
pojemnosci 8 mi, dren tlenowy (gwiazdkowy) o dtugoéci 200 cm, ustnik, ztaczke , T" 22mmM-22mmF-15mmF,
mozliwos¢ pracy w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. Czysty mikrobiologicznie?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

22.Pakiet 2 poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci jako rownowazny, filtr o bardzo wysokiej skutecznosci filtracji bakteryjnej >99,9999% i
skutecznosci filtracji wirusowej >99,999% z barierg mechaniczng w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji
tadunkow elektrostatycznych, steryiny, objeto$é¢ oddechowa Vt 150-1500ml, ztacza proste 22M/15F-22F/15M, waga
35,6 g, przestrzen martwa 55 ml, nawilzanie 37mg H20 przy Vt 500 z portem kapno luer-lock z koreczkiem
mocowanym na state, opakowanie papier/folia?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

23.Pakiet 2 poz.1-7

Czy zamawiajgcy wymaga zeby produkty byly pozbawione szkodliwych dla zdrowia ftalanéw, ktore uwalniajg sie pod
wptywem ciepta ludzkiego ciata, a nadmiar tych zwigzkoéw zwigksza ryzyko zachorowania min. na alergie, astme czy
nowotwory?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga.

24.Pakiet 2 poz.8

Czy zamawiajgcy oczekuje aby maski krtaniowe byly pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanéw (w tym DEHP,
DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), ktore uwainiajg sie pod wplywem ciepta ludzkiego ciata, a nadmiar
tych zwigzkow zwigksza ryzyko zachorowania na alergie, astme, nowotwory, powodujg takze zaburzenia w pracy
watroby czy nerek, oraz wykazujg negatywny wptyw na organizmy dzieci?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wymaga.
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25.Czy zamawiajgcy oczekuje maski w petni bezpiecznej w srodowisku MR co oznacza, ze maska krtaniowa ma by¢
pozbawiona wszelkich metalowych elementéw, dzigki czemu nie bedzie stwarzaé

dodatkowego ryzyka dla pacjenta podczas badania MR jak i nie bedzie wptywaé na jako$¢ obrazowania?
Odpowied?: Maski majg by¢ bezpieczne w $rodowisku MR i majg nie wplywac na jako$¢ obrazowania.

26.Pakiet nr 8, poz. 10: Czy Zamawiajacy dopusci dreny o dlugosci 500 cm?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

27.Czy Zamawiajacy dopusci rowniez przesytanie faktur w formacie PDF?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

28.Pakiet nr 5, poz. 1-16, 27-41: Czy Zamawiajacy dopusci jeden gruby ring dookota rurki w zamian za dwa
oznaczenia gtebokosci?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

29.Ponizszy wniosek dotyczy Pakietu 7 poz. 10, 11 oraz 12 w przedmiotowym postepowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10, 11 12 z Pakietu 7 | utworzenie odrebnego pakietu.

Wydzielénie wyzej wymienionych pozycji zwiekszy konkurencyjno$¢ asortymentowo-cenowa w przedmiotowym
postepowaniu, co przetozy sie na uzyskanie przez Zamawiajacego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie
tychze pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencje wytacznie do podmiotow posiadajgcych
peten asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zuzywalnych wyrobéw medycznych typu igly do
wstrzykiwaczy insulinowych faworyzuje konkretnych dostawcow, ograniczajac znacznej wigkszoéci dysirybutoréw
mozliwo$¢ ztozenia ofert co moze narusza¢ dyscypline finanséw publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art.
17. ust..1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnoéci za naruszenie dyscypliny finanséw
publicznych (wraz z pézn. zm.).

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Poz. 1

30.Czy Zamawiajacy dopusci jednorazowy stapler zamykajaco-tnacy z zakrzywiong gtowkg (ksztalt potksigzyca),
dtugosé linii ciecia 40mm. Stapler odpowiedni do pracy nawet w najciaéniejszych przestrzeniach umozliwia
zamkniecie zszywki do tkanki grubej. W przypadku odmowy prosimy o dopuszczenie sztaplera liniowego o di. linii
szwu 30mm zatadowanego tadunkiem do tkanki normalnej lub grubej, w ilosci 15szt. w zamian za oczekiwane 10szt.
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Poz. 2
31.Prosimy o dopuszczenia kompatybilnego tadunku do dopuszczonego powyzej sztaplera.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Poz.3

32.Czy Zamawiajgcy dopusci stapler okrezny z ptynng regulacja zszywki umozliwiajacg zamykanie zszywkina 1,0,
1,5, 2,0 2,5mm. Proponowane rozwigzanie znacznie rozszerzy zakres tkanki objetej staplerem. W ramach jednej
pozycji proponujemy rozwigzanie korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Proponowane $rednice obejmuja petny zakres
stosowany w chirurgii: 21mm, 25mm, 29mm, 33mm a Zamawiajgcy wybiera $rednice sztaplera dopiero w momencie
sktadania zamowienia. Kazdy stapler posiada zszywke diugosci 5,5mm co pozwala na zamykanie nawet najgrubszej
tkanki.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
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Poz. 4

33.Czy Zamawiajacy dopusci stapler okrezny z plynna regulacjg zszywki umozliwiajaéa zamykanie zszywki na 1,0,
1,5,2,012,5mm. Proponowane rozwigzanie znacznie rozszerzy zakres tkanki objetej staplerem. W ramach jednej
pozycji proponujemy rozwigzanie korzystniejsze dla Zamawiajgcego. Proponowane $rednice obejmujg peiny zakres
stosowany w chirurgii: 21mm, 25mm, 20mm, 33mm a Zamawiajacy wybiera $rednice sztaplera dopiero w momencie
skiadania zamoéwienia. Kazdy stapler posiada zszywke diugosci 5,5mm co pozwala na zamykanie nawet najgrubszej
tkanki.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

34.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 25 sterylnego przyrzadu Ekstra Spike Plus
KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania ptynéw do/z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzajgcym
(bakteryjnym) 3pm i filtrem czgsteczkowym (ptynéw) 5 um, posiadajacy ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki
zabezpieczony sterylng ostonka koricowka Luer Lock ostonietej komorg otwierang i zamykang jednorecznie w formie
zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o duzej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, ktory jest
kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojgcymi dostepnymi na rynku poiskim?

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

35.Czy Zamawiajgacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu 4 pozycji 25 w celu stworzenia konkurencyjnej oferty?
OdpowiedZz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

36.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycja 59 steryinego przyrzadu Ekstra Spike Plus
KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania ptyndw do/z fiolek i butelek, z filirem odpowietrzajgcym
(bakteryjnym) 3um i filtrem czagsteczkowym (ptynéw) 5 um, posiadajacy ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki
zabezpieczony sterylng ostonka koricéwka Luer Lock ostonietej komorg otwierang i zamykang jednorecznie w formie
zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o duzej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, ktory jest
kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojacymi dostepnymi na rynku polskim?

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

37.Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydzielenie z pakietu 4 pozycji 59 w celu stworzenia konkurencyjnej oferty?
Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

38.Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 16 pozycja 7 sterylnego przyrzgdu Ekstra Spike Plus
KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania ptynéw do/z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzajgcym
(bakteryjnym) 3um i filtrem czgsteczkowym (ptynéw) 5 um, posiadajacy ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki
zabezpieczony sterylng ostonkg koricowka Luer Lock ostonietej komorg otwierang i zamykana jednorecznie w formie
zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o duzej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, ktory jest
kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojacymi dostepnymi na rynku polskim?

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

39.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu 16 pozycji 7 w celu stworzenia konkurencyjnej oferty?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 1-9

40.Zwracam sig z pro$bg o odstapienie od wymogu, zeby na opakowaniu jednostkowym znajdowat sie kod koloréw
odpowiadajgcy rozmiarowi igly. Oferowane przez nas igly sg w opakowaniu folia-papier, przez czesé przezroczystg
(foliowa) bardzo wyraznie widac kolor nasadki, ktory jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposéb pomyli¢ zatem
rozmiaréw igiet. Gwarantowany kod koloréw na opakowaniu 100 szt.
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OdpowiedZ: Pytanie dotyczy pakietu nr 7 — Zamawiajacy dopuszcza igly w opakowaniu folia-papier gdzie przez czes¢
przezroczystg bardzo wyraznie widaé kolor nasadki igly. Oczekujemy gwarancji kodu koloréw na opakowaniu x100
szt.

41.Pakiet nr 1 poz. 9
Prosze o dopuszczenie w tej pozycji mozliwosci zaoferowania igly krétkoscietej.
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

42 Pakiet nr 1 poz. 23-26

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na ztozenie oferty wigkszej liczbie
wykonawcow , a Panstwu na pozyskanie korzystnej oferty jako$ciowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowied?: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

43.Pakiet nr 4 poz. 1a-1d

Prosimy Zamawiajgcego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na ztozenie oferty wiekszej liczbie
wykonawcow , a Panstwu na pozyskanie korzystnej oferty jakosciowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

44 Pakiet nr 4 poz. 1d

Prosimy. Zamawiajgcego o mozliwosé przeliczenia w formularzu asortymentowo — cenowym strzykawki na
opakowania po 80 szt.

Odpowiedz': Zamawiajgcy dopuszcza.

45.Pakiet nr 4 poz. 46-52

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na ziozenie oferty wigkszej liczbie
wykonawcow , a Panstwu na pozyskanie korzystnej oferty jako$ciowej i cenowej na wydzielony asortyment.
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

46.Pakiet nr 4 poz. 46-52

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie w/w pozycjach kaniuli bezpiecznej z igta zaopatrzong w specjalny
automatyczny plastikowy zatrzask samo zaktadajacy sie po wyjeciu z kaniuli, z zastawka antyzwrotng petnigcg role
filtra hydrofobowego. W rozmiarach:

Kod koloru Rozmiar { GAUGE) Rozmiar w mm Przeptyw
Szary 16 G 1,7 x 45 180
Bialy 17 G 1,5x45 140

Zielony 18 G 1,2 x 45 90

1,2x 32 90
Rézowy 20G 1,0x 33 64
Niebieski 22G 0,8x25 33

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

47.Pakiet nr 4 poz. 46-52
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule bezpieczng z 3 paskami radio-cieniujgcymi, z metalowo-plastikowym zatrzaskiem
zabezpieczajgcym koniec igly przed przypadkowym zakiuciem, w rozmiarach:
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Rozmiar kaniuli (GAUGE) , Rozmiar cewnika w mm Przeplyw mi/min
16 G 1,80 x45 200
18 G 1,30x 45 85
20G 1,1 x 32/33 55
22G 0,90 x 25 33

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

48.Pakiet nr 4 poz. 53-55

Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na ztozenie oferty wigkszej liczbie
wykonawcow , a Panstwu na pozyskanie korzystnej oferty jakoéciowej i cenowej na wydzielony asortyment.
OdpowiedZ?: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

49.Pakiet nr 7 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie wiw pozycii igty w rozmiarze 0,55 x 38 mm.
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

50.Pakiet nr 7 poz. 1-9

Prosimy Zamawiajgcego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na ztozenie oferty wiekszej liczbie
wykonawcow , a Panstwu na pozyskanie korzystnej oferty jako$ciowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

51.Pakiet nr 7 poz. 12
Prosimy o dopuszczenie wiw pozycji igly do wstrzykiwaczy insulinowych w rozmiarze 0,33 x 12 mm
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

52.Pakiet nr 9 poz. 3, poz. 5

Whioskujemy o dopuszczenie przyrzadow do podawania plynéw infuzyjnych wykonanych zgodnie z normg PN-EN
ISO 8536-4:2013-06 okreslajagcg wymagania dotyczace zestawdw jednorazowego uzytku do infuzji do podawania
grawitacyjnego, do uzytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilnosci z pojemnikami na ptyny infuzyjne i z
wyposazeniem do podawania dozylnego, ktory charakteryzuije sie:

komorg kroplowg o diugosci 62 mm (cze$¢ przezroczysta 55mm), catosé wolna od ftalandw (informacja na
opakowaniu jednostkowym), igta biorcza dwukanatowa. Zacisk wyposazony w uchwyt na dren oraz mozliwosé
zabezpieczenia igly biorczej po uzyciu, filtr o $rednicy oczek 15um, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie
kolorystyczne folia-papier, sterylny. Dtugo$¢ drenu 150cm. W poz. 5 wersja bursztynowe do lekéw $wiattoczutych.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza, pozostate parametry bez zmian.

53.Pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiajgcy dopuséci przyrzad w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chronigce niz folia-
papier.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

54.Pakiet nr 9 poz. 4

Czy Zamawiajgcy dopusci przyrzad w workiem dotaczonym do przyrzadu - niesterylnym? Nie ma takiej koniecznosci,
aby worek byt sterylny, gdyz i tak jest naktadany na niesterylng buteike.

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza worek niesterylny. Przyrzad do przetaczania razem z workiem ma stanowic

calos$¢ ( jedno opakowanie ).
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55.Pakiet nr 9 poz. 6
Czy Zamawiajacy wymaga dodatkowych skrzydetek, utatwiajgcych wprowadzenie igly biorczej do butelek?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza.

56.Pakiet nr 9 poz. 3-6

Prosze o dopuszczenie przyrzaddw do przetaczania ptynéw z komorg kroplowg wykonang z medycznego PVC.
Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w caloéci wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w
ktorych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko
komory bez PVC.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

57.Pakiet nr 16 poz. 5-6

Prosimy Zamawiajgcego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu powoli na zlozenie oferty wiekszej liczbie
wykonawcédw , a Panstwu na pozyskanie korzystnej oferty jako$ciowej i cenowej na wydzielony asortyment.
QdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

58.Pakiet 1, poz. 23,24,26,31-44,73,79-80

Czy Zamawiajgcy z uwagi na niejednolity charakter produktéw zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 23,24,26,31-
44,73,79-80 i utworzy z nich odrebny pakiet’zadanie. Zamawiajacy umozliwi w ten sposéb na =ziozenie
konkurencyjnej oferty firmom biorgcym udziat w niniejszym postepowaniu, a tym samym bedzie miat wybér z poérod
najkorzystniejszych ofert, jak i mozliwo$¢ osiagniecia nizszych cen.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

59.Pakiet 1, poz. 34-38

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wptywu
na cechy uzytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencje, powodujgc na etapie skiadania ofert
wyeliminowanie wielu oferentow . Wymdég ten wplynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiajgcemu i otrzymane
wyceny bedg wyzsze w stosunku do warto§ci rynkowey.

Odpowied?: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
60.Pakiet 1, poz. 39-40

Czy zamawiajacy dopusci jednorazowy woreczek do pobierania prébki moczu dla niemowlat i matych dzieci o
anatomicznym ksztalcie dla chlopcow lub dla dziewczynek, o pojemnosci woreczka: 100 ml, pakowany indywidualne
w blister papier- folia, sterylny, rozmiar woreczka diugo$¢ 180 mm i szeroko$¢ 70 mm?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

61.Pakiet 1, poz. 39-40

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w
gore do petnych opakowan.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
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62.Pakiet 1, poz. 41-43

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w
gore do petnych opakowan.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

63.Pakiet 1, poz. 44

Czy zamawiajacy dopusci zaciskacz sterylny?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

64.Pakiet 1, poz. 73
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w
gére do petnych opakowari.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

85.Pakiet 2, poz. 55
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem iloéci z zaokragleniem w
gbre do peinych opakowar.

OdpowiedZ: Pytanie dotyczy pakietu 4, poz.55 .Zamawiajgcy dopuszcza.

66.Pakiet 2, poz. 55
Prosimy o wydzielenie poz.55 do osobnego pakietu, gdyz takie rozwigzanie pozwoli innym firmom , specjalizujgcy sie
w danym asortymencie, na ztozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umozliwi Zamawiajgcemu wybor z posrod

najkorzystniejszych ofert, jak i osiggnigcie nizszych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedz: Pytanie dotyczy pakietu 4, poz.55. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

67.Pakiet 2, poz. 55

Prosimy Zamawiajgcego o odstgpienie od wymogu koreczkow tej samej firmy co kaniule, gdyz koreczek ktory
oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi by¢ tego samego producenta co kaniule, wiec taki
wymog nie jest konieczny. Zamawiajgcy wymagajac koreczkow tego samego producenta co kaniule uniemozliwia
przystapienie do przetargu innym firmom, ktére nie posiadajg w swoim asortymencie kaniul i koreczkéw tej samej

firmy, a tym samym wptywa to na zakidcenie konkurencyjnosci postepowania i na zwiekszenie cen ofert.

Odpowiedz: Pytanie dotyczy pakietu 4, poz.55. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

68.Pakiet 9, poz. 3,56

Prosze Zamawiajgcego o wydzielenie pozycji z pakietu. Podziat pakietu zwiekszy konkurencyjno$é postepowania,
umozliwi réwniez ztozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcow a Paristwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert
jakosciowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji oferte ziozy tylko jedna firma lub konkurencja bedzie
ograniczona do kilku konkurentéw, a Zamawiajacy otrzyma wycene o zawyzonej warto$ci w stosunku do wartosci

rynkowe;j.
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OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

69.Pakiet 9, poz. 3

Czy Zamawiajgcy dopusci IS bez ftalandw, jatowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra iglg biorcza
dwukanatowg wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieskg
klapkg - przezroczysta Srednio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, dilugo$¢ catkowita komory
kroplowej 62 mm, diugo$¢ czesci wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr plynu o wielko$ci oczek
15um, rolkowy regulator przepfywu - facznik LUER-LOCK z osfonkg - opakowanie jednostkowe typu blister papier -
folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dtugos¢ drenu 150 cm?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

70.Pakiet 9, poz. 5

Czy Zamawiajgcy dopusci IS bursztynowy bez ftalanéw, jafowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra iglg
biorcza dwukanafowg wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany
niebieskg klapkg - przezroczysta $rednio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 mi+/-0,1 mi, dlugos¢ catkowita
komory kropiowej 62 mm, dtugos$é czesci wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr pfynu o wielkosci
oczek 15um, rolkowy reguiator przepfywu - fgcznik LUER-LOCK z ostonkg - opakowanie jednostkowe typu blister

papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dfugosc drenu 150 cm?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

71.Pakiet 9, poz. 3,5,6

Prosze.o dopuszczenie przyrzgddw do przetaczania plynéw i TS z komorg kroplowa wykonang z medycznego PVC.
Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w cafosci wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w
ktérych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko

komory bez PVC.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

72.Pakiet 9, poz. 3,5

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania pfynéw infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku
rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada osfone z tworzywa

sztucznego?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

73.Pakiet 9, poz. 6

Czy Zamawiajgcy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym bez migjsca na
umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiadajacy ostone z tworzywa sztucznego?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza.
74 .Pakiet 9, poz. 3,5,6
Prosimy aby zamawiajgcy dopuscit przyrzgdy IS | TS bez nazwy wystepujgcej bezposrednio na przyrzadzie. Takie
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rozwigzanie nie ma wpfywu na jakosé produktu oraz jego cechy uzytkowe. Natomiast peing identyfikacje zapewnia
oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwe producenta, podstawowe dane techniczne

przyrzadu oraz poglgdowa (obrazkowa) instrukcja uzycia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

75. Pakiet 9, poz.6

Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i jej preparatéw typu TS, jatowy, niepirogenny, nietoksyczny,
grawitacyjny, Filtr 200um, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrzad posiada ostra igta biorcza dwukanatowa wykonana ze
wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwong klapka, przezroczysta komora
kroplowa z filtrem z PCV, dt. komory kroplowej 7,5 cm w czes$ci przezroczystej ,rolkowy regulator przeptywu, tacznik
LUER-LOCK z ostonka, zaczep na dren, dren o dlugosci 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier —folia,

sterylizowany tlenkiem etylenu?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza.

76.Pakiet 10, poz. 14

Czy zamawiajacy dopusci jednorazowy worek do dobowej zbiérki moczu z bezzwrotnym zaworem T | fgcznikiem
schodkowym, dfugos¢ drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie
indywiduaine — foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna $cianka worka mleczna utatwiajgca odczytanie pomiaru,

skala co 100 mI?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
77.Pakiet 10, poz. 14

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem iloci
z zaokragleniem w gére do peinych opakowari.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

78.Pakiet 10, poz. 14

Prosimy o wydzielenie poz.14 do osobnego pakietu, gdyz takie rozwigzanie pozwoli innym firmom , specjalizujacy sie
w danym asortymencie, na ziozenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umozliwi Zamawiajacemu wybér z posrod
najkorzystniejszych ofert, jak i osiggnigcie nizszych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

79.Pakiet 11, poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz.2 do osobnego pakietu, gdyz takie rozwigzanie pozwoli innym firmom | specjalizujacy sie
w danym asortymencie, na ztozenie konkurencyijnej oferty, a tym samym umozliwi Zamawiajacemu wybor z posréd

najkorzystniejszych ofert, jak i osiagnigcie nizszych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedz: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
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80.Pakiet 11, poz. 2

Czy zamawiajgcy dopusci jednorazowy worek do dobowej zbidrki moczu z bezzwrotnym zaworem T i fgcznikiem
schodkowym, dtugos¢ drenu 90 cm, sterylizowany tienkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie
indywidualne — foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna $cianka worka mleczna utatwiajgca odczytanie pomiaru,

skala co 100 ml?
OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
81.Pakiet 11, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilosci

z zaokragleniem w gére do peinych opakowan.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

82.Czy Zamawiajgcy wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 81 do osobnego pakietu? Wydzielenie pozwoli na ztozenie
konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpow[édz’: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 13.
83.Czy Zamawiajacy w celu zwigkszenia konkurencyjnosci ofert wyrazi zgode na ziozenie oddzieinej oferty lub
wydzieli z pakietu worki laparoskopowe wraz z klipsami.

Odpowied?: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
84.Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie klipséw polimerowych w magazynkach po 6 szt.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie klipséw w magazynkach po 6 szt. w ilosci 80 szt.( magazynki x 6
klipséw }

85. Pakiet 14, poz. 1-2.
Czy Zamawiajgcy w celu zwiekszenia konkurencyjnosci ofert wyrazi zgode na zaoferowanie stapleréw liniowych i
tadunkoéw z wysokoscig zszywek 4,5mm.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 14, poz. 3-4.
86.Czy Zamawiajacy w celu zwiekszenia konkurencyjnosci ofert wyrazi zgode na zaoferowanie stapleréw okreznych
odpowiednio w rozmiarach 29mm, 32mm z wysokoscig zszywek 5,0mm.

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
87.Pakiet nr 1, pozycja 3 -6
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik Foley z kornicowka typu Tieman z balonem 5-10 mi?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
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88.Pakiet nr 1, pozycja 7 - 12
Czy Zamawiajgcy dopusci dreny Kehr T o diugosci ramion 450 x 180 mm?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.
89.Pakiet nr 1, pozycja 13 - 21
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki Nelaton o powierzchni standardowej, przezroczyste?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
90.Pakiet nr 1, pozycja 22
Czy Zamawiajgcy dopusci igte blokowana za pomoca przekrecenia?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
91.Pakiet nr 1, pozycja 22
Czy Zamawiajgcy dopusci igte z mozliwoscig regulacji w zakresie 30 ~ 70 mm lub w zakresie 55-95 mm?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
92 Pakiet nr 1, pozycja 26
Czy Zamawiajgcy oczekuje strzykawki cewnikowej 100mi, posiadajacej tlok w kolorze kontrastujgcym, wyposazonej

w dwa taczniki redukcyjne Luer?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza.
93.Pakiet nr 1, pozycja 32
Czy Zamawiajacy dopu$ci opaski identyfikacyjne dla noworodkéw w kol rzez rézowym dla dziewczynek i kolorze

niebieskim dla chiopcow?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
94 Pakiet nr 1, pozycja 33
Czy Zamawiajgcy ma na mys$li elektrody typu Quick-Combo do defibrylatora Lifepak?

OdpowiedZ: Tak.
95.Pakiet nr 1, pozycja 39 - 40
Czy Zamawiajgcy dopuéci pojemniki na probki moczu w rozmiarach 190 x 70 mm o pojemnosci 100 mi?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.
96.Pakiet nr 1, pozycja 44
Czy Zamawiajacy dopusci zaciskacz sterylny?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.
97.Pakiet nr 1, pozycja 45 - 51
Czy Zamawiajacy dopusci zgtebniki zotadkowe o diugosci 1050mm?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza dla pozycji 45,46,47 oraz 51.
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98.Pakiet nr 1, pozycja 59 - 66

Czy Zamawiajgcy dopusci dren brzuszny wykonany z najwyzszej jakosci 100% biokompatybilnego i transparentnego
silikonu klasy medycznej

* termowrazliwy

* sze$¢ duzych specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworéw drenujgcych

* atraumatyczne, miekkie zakoniczenie drenu

= pasek kontrastujacy w RTG na catej diugosci drenu

« diugo$¢ drenu 50 cm

* sterylny

+ opakowanie podwdjne - zewnetrzne papier - folia, wewnetrzne folia

W rozmiarach: Ch 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30.33

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

99.Pakiet nr 1, pozycja 67 - 72

Czy Zamawiajgcy dopusci dren Redona o diugosci 800mm z perforacjg na diugosci 15cm, posiadajgcy trzystopniowy
(co 1 cm) czytnik glebokosci w odlegtosci 5cm od zakonczenia perforacji, umozliwiajacy dokladng identyfikacje

polozenia drenu

Odpowiedz‘: Zamawiajgcy dopuszcza.
100.Pakiet nr 1, pozycja 67 - 72
Czy Zamawiajgcy dopusci dren Redona z pojedynczym czytnikiem glebokosci w odleglosci 5cm od zakorczenia

perforacji, umozliwiajgcy doktadng identyfikacje potozenia drenu?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
101.Pakiet nr 1, pozycja 80
Czy Zamawiajacy dopusci pojemniki pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’100 szt.?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.
102.Pakiet nr 1, pozycja 81

Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

OdpowiedZ: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
103.Pakiet nr 1, pozycja 82
Czy Zamawiajacy oczekuje pojedynczego przyrzgdu do cystoskopu i rektoskopu z pakowang osobno w zestawie

przedtuzkg wykonang z miekkiego silikonu?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza.
104.Pakiet nr 1, pozycja 83
Czy Zamawiajgcy dopusci kaniule dotetniczg w rozmiarze 20G / 1,1 x 45mm?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
105.Pakiet nr 1, pozycja 84
Czy Zamawiajgcy oczekuje zakrecanego pojemnika 25ml na kat z fopatkg?
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Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza.
106.Pakiet nr 1, pozycja 85
Czy Zamawiajgcy dopusci elektrode o wymiarach 43x45mm (okragta z wypustkag)?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza, pozostate parametry bez zmian.
107 .Pakiet nr 1, pozycja 86
Czy Zamawiajgcy dopusci elektrody pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilosci?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

108.Pakiet nr 5, pozycja 1 - 16

Czy Zamawiajgcy dopusci rurkg intubacyjng z mankietem, wykonang z termoplastycznego PCV bez powioki
silikonowej, z nazwg producenta umieszczong na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza.
109.Pakiet nr 5, pozycja 1 - 16
Czy Zamawiajgcy dopusci rurkg intubacyjng z mankietem, z nazwa producenta umieszczong na korpusie rurki

zamiast na baloniku kontrolnym?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
110.Pakiet nr 5, pozycja 1 - 16
Czy Zamawiajacy dopusci rurke intubacyjng z mankietem w rozmiarze 2,5 do 10,7

OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ.
111.Pakiet nr 5, pozycja 17 - 26
Czy Zamawiajgcy dopuéci rurke intubacyjng bez mankietu, wykonang z termoplastycznego PCV bez powtoki

silikonowej?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

112.Pakiet nr 5, pozycja 27 - 41

Czy Zamawiajgcy dopusci zbrojong rurke intubacyjng z mankietem, wykonang z termoplastycznego PCV bez powloki
silikonowej, z nazwg producenta umieszczong na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza.
113.Pakiet nr 5, pozycja 27-41
Czy Zamawiajgcy dopusci rurke intubacyjng z mankietem w rozmiarze 2,5 do 10,?

OdpowiedZ: Zgodnie z SIWZ.
114.Pakiet nr 5, pozycja 42 - 47
Czy Zamawiajgcy dopusci rurke tracheostomijng z mankietem, wykonang z termoplastycznego PCV bez powloki

silikonowej?

OdpowiedZz: Zamawiajgcy nie dopuszcza.
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115.Pakiet nr 5, pozycja 54-60

Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki do odsysania g.d.o. wyposazone w nieprzezroczyste fgczniki?

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.
116.Pakiet nr 5, pozycja 57
Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki do odsysania g.d.o. w rozmiarze CH 12 o diugo$ci 60cm?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza.
117.Pakiet nr 6, pozycja 5-6

Czy Zamawiajgcy dopusci maske tlenowg z nebulizatorem o pojemnos$ci 8mi?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza.
118.Pakiet nr 6, pozycja 10
Czy Zamawiajgcy dopuséci dren o dlugosci 426 cm?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.
119.Pakiet nr 7, pozycja 6
Czy Zamawiajgcy dopusci w tej pozycji igle innego producenta niz pozostale igly iniekcyjne? W przypadku

negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
120.Pakiet nr 7, pozycja 12
Czy Zamawiajgcy dopusci igte do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,33 x 12 mm?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
121.Pakiet nr 7, pozycja 1 -9

Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu oznaczenia na opakowaniu rodzaju szlifu?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.
122.Pakiet nr 8, pozycja 1
Czy Zamawiajgcy dopusci nastepujacy zestaw:

zestaw sklada sie z kofcowki ssacej oraz drenu tgczacego o standardowej diugosci 210cm

__koricowka CH 21 z podwéjnym zatamaniem krzywizny oraz otworami bocznymi

_ dren CH 24 o $rednicy wewn./zewn. 5.6mm/8.0mm

__dren z obustronnym uniwersalnym zakonczeniem typu lejek, z mozliwoscig szczelnego dopasowania do kazdego
typu zakonczenia ssaka z jednej strony, do kofncowki z drugiej strony (mozliwo$¢ wymiany koricowki ssgcej na inng w
trakcie zabiegu)

_ jatowy, pakowany podwdjnie: w foliowe opakowanie wewnetrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie
Zewnetrzne

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza.
123.Pakiet nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy dopusci cewnik Foley z balonem o pojemnosci 3mi?
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Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.
124 .Pakiet nr 10, pozycja 1 - 10
Czy Zamawiajgcy oczekuje cewnikéw Foley z fabrycznie umieszczong na fgczniku nazwa producenta, w celu petnej

identyfikacji produktu?

OdpowiedZz: Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza.
125.Pakiet nr 10, pozycja 14
Czy Zamawiajgcy dopusci worek skalowany co 100ml ze skalg zaczynajacq sie od 100mi ?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza.

126.Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci zamknigty system do pomiaru diurezy i zbidrki moczu z workiem do zbiorki moczu o
pojemnosci 2000 mi, komorg zbiorczg 500 ml umozliwiajacy bardzo doktadne pomiary diurezy (co 1mido 40 mi, co 5
ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 mi). Wyposazony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki — w
worku oraz pomigdzy komorg pomiarowg a drenem. Dwuswiattowy dren o dlugosci 120 cm z klamrg zaciskowa,
zakonczony beziglowym portem do pobierania probek i bezpiecznym tacznikiem do cewnika. Umocowanie na idzku
pacjenta za pomocg skfadanych wieszakéw lub paskéw mocujgcych, steryiny, pakowany pojedynczo w opakowanie

~papier-folia”?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.
127 .Pakiet nr 11, pozycja 2
Czy Zamawiajgcy dopusci worek do tygodniowej zbiérki moczu z drenem 120cm, beziglowym portem do pobierania

probek, bez zacisku na drenie, z dotgczonym (pakowanym osobno) wieszakiem?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

128.Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do pobierania probek wydzieliny z oskrzeli do badan z pojemnikiem o pojemnosci
20 ml skalowanym co 2 mi, w nakretce pojemnika zintegrowana 2 dreny (jeden zakorczony koncowka lejkowatg,
drugi tgcznikiem z kontrolg sity ssania) w zestawie dodatkowa nakretka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka

umozliwiajgca identyfikacje pojemnika, jatowy, jak dotychczas stosowany w Paristwa placowce?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
129.Pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci worek do dobowej zbiérki moczu z drenem 90cm, zastawkg antyrefluksyjna, szczelnym

zaworem spustowym szybkiego oprézniania, o pojemnosci 2000 mi, z wzmocnionymi otworami na wieszak, sterylny?

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie dopuszcza.
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PAKIET 1

130.Poz. 7-12

Prosimy dopuszczenie do sktadania ofert na rownowazne dreny T-Kehra w diugo$ci ramion 50x20cm
w réwnowaznych rozmiarach CH 9, 12, 15, 18, 21 (do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy),
spetniajgce wszelkie pozostate wymogi siwz.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

131.Prosimy dopuszczenie do sktadania ofert na rownowazne dreny T-Kehra w dtugosci ramion 80x20cm
lub 45x18cm w rozmiarach CH 10, 12, 14, 16, 18, 22 (do dowoInego wyboru w trakcie trwania umowy),
spetniajgce wszelkie pozostate wymogi siwz.

OdpowiedZ: Zamawiafacy nie dopuszcza.

Poz. 22

132.Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na réwnowazne igly biopsyjne z podziatka i igta Scietg
tréjptaszczyznowo, z regulacjg dtugosci roboczej igly biopsyjnej co 1mm do 20, 30, 35, 40, 45, 50 i
55mm /do dowolnego wyboru w trakcie trwania umowy przetargowej/, speiniajgce wszelkie pozostate
wymogi siwz, europejskiego lidera w produkcji tego typu igiel, co poszerzy grono potencjalnych
Wykonawcdw.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

Poz. 57

133.Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. ,cewnik typ Pezzer’ oznacza wymaog zaoferowania
cewnikéw posiadajgcych zakonczenie w postaci gtowki z 4 otworami przelewowymi, czy z 4
skrzydetkami stabilizujacymi w miejscu zatozenia ?

OdpowiedZ: Zapis siwz cyt. ,cewnik typ Pezzer” oznacza wymég zaoferowania
cewnikow posiadajgcych zakoriczenie w postaci gléwki z 4 otworami przelewowymi.

PAKIET 5

Poz. 54-60

134.Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane cewniki do odsysania powinny posiadaé numeryczne i
kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na samym cewniku, co umozliwia szybka i bezbtedng identyfikacje
rozmiaru, w kazdym momencie wykonywania procedury, przy spetnieniu wszelkich pozostatych
wymogow siwz.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy nie wymaga, ale dopuszcza.
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