SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 20.11.2020 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy wyrobéw medycznych znak postepowania nr_18/2020

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz
wprowadzamy zmiany jej tresci.

Zmiany : Usuwamy z pakietu 1 poz. 22. — nie nalezy jej wyceniaé

Pytania:
i

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy wyrazi na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 1 zestawu do nebulizacji zawierajgcy nebulizator o
pojemnosci 10 ml pozostate parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 2 sterylnego filtra oddechowego elektrostatycznego z
wymiennikiem ciepta i wilgoci, o skutecznosci bakteryjnej i wirusowej >99,998% potwierdzonej niezaleznymi
protokotami testowymi, o minimainej objeto$ci oddechowej 180mli, pozostate parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 3

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 3 sterylnego filtra oddechowego
elekirostatycznego o skutecznosci bakteryjnej i wirusowej >99,998% potwierdzonej niezaleznymi protokotami
testowymi, o minimalnej objetosci oddechowej >150ml, masa 23g, przestrzen martwa 42ml, pozostate parametry
zgodne z SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 4

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 4 obwodu oddechowego do respiratora dla
dorostych, sktadajacego sie z dwéch rur karbowanych 22mm o dlugoéci 1,6m z PE z trojnikiem Y z dwoma portami
zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na state do obwodu, z kapturkiem zabezpieczajgcym uktad stuzgcym
takze do podwieszenia uktadu, mikrobiologicznie czysty? Oferowany ukiad antybakteryjny oparty jest na jonach
srebra Ag+, ktdre zakldcajg prawidlowe funkcjonowanie bakterii oraz hamujg ich namnazanie?

OdpowiedzZ :Dopuszczamy.

Pytanie 5

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 5 obwodu oddechowego do aparatu do
znieczulania dla dorostych z rur rozciggliwych z PP, maksymalna dtugos$¢ po rozciagnieciu 200cm, z dodatkows rurg
do worka oddechowego do 150cm, z tgcznikiem Y, fgcznikiem kolankowym z portem Luer, z tgcznikiem prostym do
worka 22M-22M, z kapturkiem zabezpieczajgcym uktad, z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemnosci 2L,
mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 6

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 7 przediuzacza —martwg przestrzen-o diugosci
18cm, pozostate parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.
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Pytanie 7

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 8 masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych,
z mankietem i rurkg uformowang jako jedng cato$¢, z mankietem pozbawionym nieréwnosci i ostrych krawedzi, ze
wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijajgcym sie podczas zaktadania, w siedmiu rozmiarach : 1, 1.5, 2, 2.5,
3, 4, 5, z informacjami dotyczgcymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objetosci wypetniajgcej mankiet,
maksymainej objetosci wypelnienia mankietu na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcjg uzycia umieszczong na
opakowaniu, z identyfikacjg rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidtowego usytuowania maski, bez
szkodliwych dla zdrowia ftalanéw DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 8f maske krtaniowg jednorazows, steryna, z
mankietem i rurkg uformowang jako jedng cato$¢, z mankietem pozbawionym nieréwnosci i ostrych krawedzi, ze
wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijajgcym sie podczas zakladania, z informacjami dotyczgcymi
rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objeto$ci wypetniajacej mankiet, maksymalnej objetosci wypetnienia
mankietu na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcjg uzycia umieszczong na opakowaniu, z identyfikacjg rozmiaru na
baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidlowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanow DEHP,
bez lateksu, w opakowaniu folia-papier w rozmiarze 5 dedykowanym pacjentom o wadze 70kg+?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 9

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie z pakietu 3 poz. 19-26 do osobnego zadania i pozwoli zaoferowad
produkty firmom specjalizujgcym sie w dostarczaniu do szpitali wymienionych produktéw?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 3 poz. 19,20,21,22,23 zamknietego systemu do
odsysania 72h, do rurek intubacyjnych o diugosci 54cm w rozmiarze Fr 10, 12, 14, 16? Cewnik sktadajacy sie z
ergonomicznej zastawki do odsysania umozliwiajgcy precyzyjng kontrole sity ssania wraz z pewnym zatrzaskowym
systemem blokowania, z mocnym transparentnym rekawem, z markerami dlugosci ulatwiajgcymi prawidiowe
umieszczenie cewnika, z linig do plukania zakoriczong kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegajgcym utraty
kapturka, z obrotowg zastawka separujacg izolujgcg cewnik do ptukania, z zamknieciem 45 stopni zapobiegajacym
przesuwaniu cewnika? W zestawie widetki do odtgczenia systemu, ograniczajace dyskomfort pacjenta, naklejki oraz
martwa przestrzen. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na kazdym zestawie nadruk nr serii i daty waznosci, nazwa i opis
w jezyku polskim?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiajgcy w pakiecie 3 omytkowo zamiescit podwojny zapis punktéw 19,21,22 dotyczacy zestawu
zamknigtego systemu do odsysania wydzieliny? Czy Zamawiajgcy potwierdzi, iz nalezy zachowaé kolejnosé
numeryczng czyli po numerze 23 nastapi 24, 25, 26 i dokona zmiany w formularzu cenowym?

Odpowiedz : Wskazane jest aby wykonawcy w sktadanych ofertach wprowadzili wia$ciwg kolejnosé numeryczna.
Decydujacy jednak jest opis danego wyrobu.

Pytanie 12

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 3 poz. 19,21,22 ( 24,25,26) zamknietego systemu do
odsysania 72h, do rurek tracheostomijnych o dtugosci 30,56cm w rozmiarze Fr 12, 14? Cewnik skladajacy sie z
ergonomicznej zastawki do odsysania umozliwiajacy precyzyjng kontrole sily ssania wraz z pewnym zatrzaskowym
systemem blokowania, z mocnym transparentnym regkawem, z markerami dlugosci utatwiajgcymi prawidtowe
umieszczenie cewnika, z linig do ptukania zakoficzong kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegajgcym utraty
kapturka, z obrotowg zastawkg separujgcg izolujgcg cewnik do ptukania, z zamknigciem 45 stopni zapobiegajgcym
przesuwaniu cewnika? W zestawie widetki do odtaczenia systemu, ograniczajgce dyskomfort pacjenta, nakleji oraz
martwa przestrzen. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na kazdym zestawie nadruk nr serii i daty waznosci, nazwa i opis
w jezyku polskim?

Odpowiedz :Dopuszczamy.
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Pytanie 13

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.1,2,3,4 drenu do podawania tlenu przez nos -
wasy tlenowe dla dorostych w uniwersalnym rozmiarze, o diugosci 210cm?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 14

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.4 drenu do podawania tlenu przez nos — wasy
tlenowe pediatryczne, o dtugosci 210cm?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 15

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.5 zestawu maski tlenowej z nebulizatorem i
drenem dla dorostych? Maska tlenowa nieodksztalcajgcy sie, z przediuzonym mankietem elastomerowym tworzgcym
tzw. podwojny podbrédek, ktory szczelnie obejmuje twarz dorostego, w uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym
uchylkiem nosowym zastepujgcym metalowy Klips, z nebulizatorem o poj. 10ml, skalowany co 2, MMD 3,3 mikrona,
mikrobiologicznie czysta, przy zachowaniu pozostatych parametrow SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 16

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.6 zestawu maski tlenowej z nebulizatorem i
drenem dla dzieci? Maska tlenowa nieodksztalcajgca sig, z mankietem elastomerowym, kitéry szczelnie obejmuje
twarz dziecka, w uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym uchylkiem nosowym zastepujgcym metalowy klips, z
nebulizatorem o poj. 10ml, skalowany co 2, MMD 3,3 mikrona, mikrobiologicznie czysta, przy zachowaniu
pozostatych parametrow SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 17

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.7, zestawu maski tlenowej z drenem dla
dorostych? Maska tlenowa nieodksztaicajgcg sie, z przediuzonym mankietem elastomerowym tworzgcym podwojny
podbrédek ktéry szczelnie obejmuje twarz dorostego, w uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym uchytkiem
nosowym zastepujgcym metalowy klips, mikrobiologicznie czysta, przy zachowaniu pozostatych parametrow SIWZ?
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 18

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.8, zestawu maski tlenowej z drenem dia dzieci?
Maska tlenowa nieodksztalcajacg sie, z mankietem elastomerowym, ktory szczelnie obejmuje twarz dziecka, w
uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym uchytlkiem nosowym zastepujgcym metalowy klips, mikrobiologicznie
czysta, przy zachowaniu pozostatych parametrow SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 19

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.9, zestawu maski tlenowej z workiem i drenem dla
dorostych? Maska tlenowa nieodksztaicajaca sig, z mankietem elastomerowym tworzacym podwojny podbrodek,
ktéry szczelnie obejmuje twarz dorostego, w uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym uchytkiem nosowym
zastepujacym metalowy klips, mikrobiologicznie czysta, przy zachowaniu pozostatych parametréw SIWZ?
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 20

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.10, zestawu maski tlenowej z workiem i drenem
dla dzieci w uniwersalnym rozmiarze, mikrobiologicznie czystej, przy zachowaniu pozostatych parametrow SIWZ?
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 21

Czy Zamawiajgcy w pakiecie 6 omylkowo wpisat dwie pozycje z numerem 10 i uzna, iz nalezy zachowac kolejnosc
numeryczng i dokona zmiany w formularzu cenowym?

Odpowiedz :Dopuszczamy.
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Pytanie 22

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.10(11), drenu do maski tlenowej mikrobiologicznie
czystego, przy zachowaniu pozostatych parametréow SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 23

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na zaoferowanie w pakiecie 6 poz.11(12), drenu do maski tlenowej mikrobiologicznie
czystego, przy zachowaniu pozostatych parametrow SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

PYTANIA DOTYCZACE SIWZ

Pytanie 1

Czy w zwigzku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce, znacznym wzrostem zachorowan na Covid-19
oraz zaleceniem Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych z dnia 20 marca br.
hitps://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego Zamawiajgcy
zmodyfikuje zapisy SIWZ i umozliwi komunikacje z Wykonawcami réwniez za pomocag $rodkdéw komunikacii
elektronicznej w tym skfadanie ofert, wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, oswiadczen, a takze
dokumentow?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

1.Czy Zamawiajgcy w pakiecie 3 w pozycji 1 dopusci obecnie stosowany zestaw do punkcji optucnej o sktadzie: igta
Veressa; cewnik z poliuretanu, widoczny w RTG, w rozmiarach 9 Ch lub 12 Ch, z mozliwoscig utrzymania w
pacjencie do 29 dni, z uktadem automatycznych zastawek jednokierunkowych (mozliwosc¢ przetgczenia w tryb
drenazu z pominieciem zastawek); strzykawka luer lock 60ml; worek do drenazu 2000ml z kranikiem spustowym;
skalpel z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakluciem?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

2.Czy Zamawiajgcy w pakiecie 3 w pozycji 15 dopusci jednorazowy wielokomorowy, zestaw do drenazu klatki
piersiowej z mechaniczng regulacjg sity ssania posiadajgcy wydzielong komore zastawki podwodnej, komore na
wydzieling o pojemnosci 2100 ml, z wyskalowanym pokrettem umieszczonym na przedniej $cianie, posiadajacy
wskaznik plywakowy umozliwiajgcy wizualizacje prawidiowego dziatania drenazu, automatyczng zastawke
zabezpieczajgca przed wysokim dodatnim cisnieniem oraz mechaniczng zastawke zabezpieczajgcg przed wysokim
cisnieniem ujemnym, zestaw z samouszczelniajgcym portem bezigtowym do pobierania prébek drenowanego ptynu,
zestaw o budowie kompaktowej, z przezroczysta $ciang przednia, o stabilnej podstawie, z uchwytem umozliwiajgcym
przenoszenie lub powieszenie, z drenem faczacym zabezpieczonym przed zagieciem, z mozliwoscig odtaczenia?
Odpowiedz :Dopuszczamy.

3.Czy Zamawiajgcy w pakiecie 3 w pozycjach 16, 17, i 18 dopusci cewnikiz trokarem z nadrukowanym znakowaniem
cewnika w odstepach co 2 cm, kodowane numerycznie, spelniajacy pozostate zapisy SIWZ?

Odpowied? :Dopuszczamy.

4.Czy Zamawiajacy w pakiecie 3 w pozycjach od 19 do 23 dopusci obecnie stosowany system do wielokrotnego
odsysania w uktadzie zamknietym o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godzin, miekki a jednoczesnie
wytrzymaly cewnik z atraumatycznym otworem dystalnym i dwoma naprzeciwlegtymi otworami bocznymi, znaczniki
glebokosci co 2 cm od 10 do 42 cm, kanat irygacyjny wtopiony w $cianki cewnika (w rozmiarach 12 Fr, 14 Fri 16 Fr) i
kanat irygacyjny umiejscowiony na przezroczysty tgczniku ,T” (w rozmiarze 10 Fr), suwak zaworu sterujgcego
ssaniem z blokadg przypadkowego uzycia, numeryczne oznaczenie rozmiaru na wygodnym uchwycie, mocny
wytrzymaly rekaw zabezpieczajgcy cewnik przed kontaminacjg z zewnatrz, zawierajgcy plastyfikator DEHP, w
zestawie: prosty lgcznik obrotowy, port MDI, klin do roztgczania uktadu, przejsciéwka 15/22mm, zatyczka 15mm,
martwa przestrzen, kolorowe naklejki informacyjne, dtugosci 570 mm?

Odpowied? :Dopuszczamy.
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Pakiet 4

Pyt. 1 — Czy Zamawiajgcy celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi si¢ na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 43-
49 i stworzy z nich oddzielny pakiet, co pozwoli na zlozenie oferty wigkszej liczbie wykonawcow i tym samym
uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiajacego?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pyt. 2 - Czy Zamawiajacy w poz. 43-49 dopusci: bezpieczna kaniule do wlewow dozylnych z automatycznie
aktywujgcym sie plastikowym zabezpieczeniem ostrza igly, wykonang z poliuretanu z 3 paskami dajgcymi bardzo
dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umozliwiajacymi kontrole lokalizacji kaniuli w zyle, koreczek z trzpieniem
powyzej krawedzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydetek zamykany standardowo bez
dodatkowego mechanizmu, kaniule wyposazone w filtr hydrofobowy, w nastepujgcych rozmiarach:

+ 22G (0,90) - di. 25mm; przeplyw 42 ml/min

+ 20G (1,00)- dt. 32mm; przeplyw 59 mi/min

+ 18G(1,30)- dt. 45mm; przeptyw 96 ml/min

+ 18G (1,30)- dt. 32mm; przeptyw 103mi/min

+ 17G (1,50)- dt. 45mm; przeptyw 155 ml/min = 16G (1,75)- dt. 45mm,; przeptyw 225 mi/min?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

v

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu przyszitej umowy w
zakresie zapisow § 5 ust. 6:

6. Za nieterminowa dostawe Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu 0,5 % wartosci brutto niezrealizowanej w
terminie czesci dostawy za kazdy dzien opdznienia, jednak nie wigcej niz 10% wartosci brutto niezrealizowanej
w terminie czesci dostawy.

Odpowiedz : Podirzymujemy zapisy SIWZ.

\

Pakiet nr 8

Zwracamy sie z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 drenu o

dtugosci 200 cm, 7 mm $rednica wewnetrzna z doklejong koricdwkg zeriskg

nieprzezroczysty, z drugiej strony dofgczona koncowka typ Yankauer 22 CH,opakowanie podwojne.
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Vi

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10, 11 oraz 12 i utworzenie z nich odrebnego zadania. Wydzielenie
wymienionych pozycji zwiekszy konkurencyjno$¢ asortymentowo-cenowg w przedmiotowym postgpowaniu, co
przetozy sie na uzyskanie przez Zamawiajgcego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyzej wymienionej
pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencje wytgcznie do podmiotéw posiadajgcych pefen asortyment
zawarty w pakiecie.

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Vil

Pakiet 13.

Czy Zamawiajacy w pozyciji 3 i 4 dopusci zaoferowanie odpowiednio stapleréw w rozmiarach 29mm i 32mm.
Wysoko§¢ otwartej zszywki 5,0mm.

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
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Vil

Pakiet 1, poz. 23,24,26,32-32,39-44,73,

Czy zamawiajacy wydzieli poz. 23,24,26,32-32,39-44,73 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na zlozenie
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dia Zamawiajacego priorytetem, a
podziat pakietu to umozliwia. Ztozenie ofert przez roézne firmy pozwoli Zamawiajagcemu na dokonanie wyboru oferty
zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w mysl ustawy PZP, gdyz wigksza liczba oferentow
stwarza wieksze mozliwos$ci wyboru.

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 1, poz. 39-40

Czy zamawiajgcy dopusci jednorazowy woreczek do pobierania probki moczu dla niemowlat i malych dzieci o
anatomicznym ksztatcie dla chiopcéw lub dla dziewczynek, bez gabki, pojemno$é woreczka: 100 ml, pakowany
indywidualne w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 mi?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 41-43
Czy zamawiajacy wymaga opakowania papier-folia\?
Odpowiedz :Dopuszczamy nie wymagamy

Pakiet 1, poz. 73

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie zbiorcze - handlowe 100 szt. z
przeliczeniem iloéci z zaokragleniem w gore do petnych opakowan.

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet 4, poz. 1, poz.52

Czy zamawiajgcy wydzieli poz. 1, poz.52 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na ziozenie konkurencyjnej
oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dla Zamawiajacego priorytetem, a podziat pakietu to
umozliwia. Ztozenie ofert przez rézne firmy pozwoli Zamawiajacemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami
SIWZ oraz zasadami uczciwe] konkurencji w mys! ustawy PZP, gdyz wieksza liczba oferentow stwarza wieksze
mozliwosci wyboru.

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiajgcy dopusci strzykawki bez rozszerzenia skali?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 4, poz. 52

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie zbiorcze - handlowe 100 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gore do petnych opakowan.

Odpowiedz :Dopuszczamy

Pakiet 9, poz. 14

e Czy zamawiajgcy wydzieli poz. 14 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na ztozenie
konkurencyjnej oferty.

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

e Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie zbiorcze - handlowe 10 szt. z
przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w goére do petnych opakowan.

Odpowied? :Dopuszczamy
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Pakiet 15, poz. 2-3

« Czy zamawiajgcy wydzieli poz. 2-3 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na ztozenie
konkurencyjnej oferty?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
e Czy zamawiajacy dopusci dren o diugosci 150 cm?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

s Czy zamawiajgcy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania bez ftalanéw z informacjg na etykiecie
w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzajaca brak zawartosci ftalanow?
Odpowiedz :Nie wymagamy informacji o braku ftalanéw , natomiast wymagamy zaoferowania wyrobu bez
zawartosci ftalanow.

¢« Czy zamawiajgcy wymaga opakowania papier-folia?
Odpowiedz :Dopuszczamy nie wymagamy

1. Czy Zamawiajgcy wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 79 do odrebnego pakietu?
Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umozliwi wziecie udziatlu w przetargu wiekszej liczby oferentow, a tym
samym, pozytywnie wptynie na mozliwo$¢ wylonienia przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiajacy dopusci w Pakiecie nr 3 w poz. 2,3 i 4 sterylny zestaw do tracheostomii przezskornej
pozwalajgce na przezskorne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania
jednostopniowego zgodnej z technika Ciaglia przy uzyciu prowadnicy Seldingera, bez koniecznosci
uzycia wielorazowego peana?

Zestaw zawiera:

Skalpel

Strzykawke 5ml

Igte (14G) z teflonowg ostonkg

Prowadnice Seldingera wykonang z odpornego na ztamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)

Krétki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR

Kateter prowadzacy (biaty)

Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilng warstwg (pozostaje wilgotny po zwilzeniu)

4 tampony z gazy 10x10cm

Rurke trachostomijng z atraumatycznym inserterem (zestaw ):

TTm e a0 o

sterylna rurka tracheotomijna z mankietem i odsysaniem znad mankietu w rozmiarach 7,8 lub 9 (do
wyboru). Kazda tracheotomijna rurka wyposazona jest w atraumatyczny inserter redukujgcy przejscie
pomiedzy inserterem a koncem rurki (silikonowa ostonka no-step). Rurka posiada kotnierz obrotowy,
poruszajgcy sie wokot dwoch osi,

- 2 kaniule wewnetrzne z 15mm tgcznikiem,
- Obturator,

- Tasiemke mocujgca,

- Sterylny zel nawilzajgcy 2,7g.

Fig. |l
Pogladowe zdjecie dotyczgce silikonowej ostonki no-step. (fig. 1i 2 e
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.
3. Czy Zamawiajacy wydzieli z_Pakietu nr 3 poz. 2.3 i 4 do odrebnego
pakietu?
Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umozliwi wziecie udziatu w przetargu Fig. 2

wigkszej liczby oferentdéw, a tym samym, pozytywnie wplynie na mozliwo$¢
wylonienia przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ
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X

Pytanie 1 dotyczy pakietu 2 pozycii 1

Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do nebulizacji zawierajacy wyskalowany pojemnik na lek o pojemnosci 8 ml, z
drenem gwiazdkowym o dtugo$ci 2 m? Pozostate parametry zachowane. Pragniemy zaznaczyé, ze Zamawiajacy zna
i z powodzeniem uzywa takie zestawy.

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 2 pozyciji 2
Czy Zamawiajacy wymaga filtréw z wymiennikiem ciepta i wilgoci o parametrach:
Opor przeptywu przy 30l /min 0,82 cm H20
przy 60 I/min 2,14 cm H20
przy 90 I/min 3,95 cm H20
Objetos¢ oddechowa VT150 - 1500 mi
Masa 35,6 g
Przestrzeh martwa (objetos¢ écisliwa) 55 ml
Skutecznos¢ filtracji bakteryjnej >99,9999%
Skutecznosc filtracji wirusowej >99,999%
Hydrofobowa warstwa filtrujgca
Nawilzanie 37 mg/t H20 przy Vt=500ml|
Wydzielony celulozowy wymiennik ciepta i wilgoci.
Ztacza22M/1M5F - 22F/15M
Port kapnoluer-lock z szczelnie wkrecanym koreczkiem
Pragniemy zaznaczy¢, ze Zamawiajacy zna i z powodzeniem uzywa takich filtrow
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 3 dotyczy pakietu 2 pozycji 3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie filtrow o wadze 21g z zachowaniem pozostatych parametrow?
Pragniemy zaznaczy¢, ze Zamawiajgcy zna i z powodzeniem uzywa takich filtrow

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie 4 pakiet 2 pozycja 5

Czy Zamawiajgcy dopuéci obwod oddechowy wykonany z polipropylenu? Pozostate parametry zachowane.
Pragniemy zaznaczy¢, ze Zamawiajacy zna i z powodzeniem uzywa takich obwoddw

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Xl

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7-12:

Czy Zamawiajgcy dopusci dreny T- Kehr o diugosci ramion160x380mm?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 22:

Zwracamy sie z prosbg o wydzielenie wyzej wymienionej pozycji do oddzielnego pakietu, co umozliwi ztozenie
wiekszej ilosci ofert konkurencyjnych.

Odpowiedz : Usuwamy z pakietu poz. 22. — nie nalezy jej wyceniag.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 23:

Czy Zamawiajgcy dopusci strzykawke 50/60ml do pomp infuzyjnych, koncowka Luer-Lock, transparentna,
posiadajgca podwdjne uszczelnienie ttoka oraz podwojng skale pomiarowa, sterylna, opakowanie folia-papier,
bursztynowg?

Odpowiedz :Dopuszczamy.
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Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 24:

Czy Zamawiajgcy dopusci strzykawka 50/60mi do pomp infuzyjnych, koncowka Luer-Lock, transparentna,
posiadajgca podwdjne uszczelnienie tloka oraz podwdjng skale pomiarowa, sterylna, opakowanie folia-papier?
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 57:
Czy Zamawiajgcy dopusci dren typu Pezzer z trzema otworami reszta opisu zgodnie z SIWZ?
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 59-66:

Czy Zamawiajgcy dopusci dreny brzuszne bez linii kontrastujacej, z jednej strony z otworem centralnym i otworami
bocznymi, z drugiej strony rozszerzony, pozostale wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowied? : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 74, 79, 81:

Zwracamy sie z prosba o wydzielenie wyzej wymienionych pozyciji do oddzielnego pakietu, co umozliwi ztoZzenie
wiekszej iloéci ofert konkurencyjnych.

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 84:
Czy Zamawiajacy Zgodzi sie na zaoferowanie elektrody w rozmiarze 54mm?
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 84:
Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie elektrod w opakowaniach A. 50 szt., z odpowiednim przeliczeniem

zamawianych ilosci do peinych opakowan?
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie nr 10 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiajacy wydzieli wyzej wymieniang pozycje do oddzielnego pakietu, co umozliwi ztozenie ofert
konkurencyjnych cenowo?

Odpowied? : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:
Czy Zamawiajgcy wymaga aby strzykawka posiadata informacije o braku ftalanéw na kazdym jednostkowym

opakowaniu strzykawki?
Odpowiedz :Nie wymagamy informacji o braku ftalanéw , natomiast wymagamy zaoferowania wyrobu bez zawartosci

ftalanow.

Pytanie nr 12 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby strzykawki posiadaty kolorystyczne oznaczenie rozmiaru strzykawki na kazdym
pojedynczym opakowaniu?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie nr 13 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1-41:

Czy Zamawiajacy dopusci rurke intubacyjng z mankietem, ktéra nie bedzie silikonowana i nie bedzie posiadata
nazwy producenta na baloniku, reszta opisu zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie nr 14 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 53;
Czy Zamawiajacy dopusci rurke ustno-gardtowag Gudela 120mm reszta opisu zgodnie z SIWZ?
QOdpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie nr 15 dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1-16, 27-41, 42-47, 48-54:

Czy Zamawiajacy odstgpi od zapisu: poz. 1-16 poz. 27-41 poz. 42-47 poz. 48-54 w podanych zakresach pozycj
wymagamy jednego producenta?

Odpowiedz :Odstepujemy od wymogu oferowania wyrobéw jednego producenta dla wskazanych zakreséw pozycji.
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Pytanie nr 16 dotyczy Pakietu nr 7 poz. 8-9:
Czy Zamawiajgcy dopusci igly ze szlifem krotkoscietym, spetniajace pozostate wymagania SIWZ?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1-10:

Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki pakowane podwojne, zn. wewnetrzne opakowanie foliowe, zewnetrzne folia-
papier, speiniajgce pozostate wymagania SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pytanie nr 18 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 14:

Czy Zamawiajgcy dopuéci worek do zbiérki moczu ze skalg zaczynajaca sie od 100 ml, bez pola do opisania,
pozostate wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Xl

Pakiet nr 4 poz. 1a-1d,

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4 poz. 1d

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na przeliczenie strzykawek w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po
80 sztuk?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 6 poz. 10-11
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet nr 6 poz. 5-6
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie z nebulizatorem o pojemnosci 9mI?
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 6 poz. 7,9
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie rozmiaru L zamiast XL?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet nr 6 poz. 10
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczeni drenu o dlugosci 210cm?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet nr 7 poz. 1-12

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie igiet z napisami na op. jednostkowym w innym kolorze niz kolor
konektora odpowiadajacego rozmiarowi igly?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet nr 15 poz. 1
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu bez zastawki zwrotnej?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet nr 15 poz. 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu bez filtra?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

10
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Pakiet nr 15 poz. 1-4
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu do przetoczen bez skutecznoéci BFE min 99.997
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet nr 15 poz. 15-6
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Xi

Pakiet 2, pozycja 1: Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do nebulizacji z drenem o dtugosci 210 cm?
Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet 2, pozycja 1: Czy Zamawiajgcy dopuséci zestaw do nebulizacji z mozliwoscig pracy w pozyciji siedzgcej lub
poétlezgcej?
Odpowiedz? : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 1. Czy Zamawiajacy dopuséci zestaw do nebulizacji ze niewielkg iloscig ftalanow, zgodng z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi wyrobow medycznych?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Paklet 2, pozycja 2: Czy Zamawiajacy dopusci filtr o parametrach:
Rodzaj filtraciji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
Skutecznosc filtracji bakteryjnej: 99,999%

Skutecznosc filtracji wirusowej: 99,999%
Wymiennik ciepta i wilgoci: Tak, celulozowy
Przestrzen martwa: 40mi

Waga: 30g

Objetos¢ oddechowa: 150-1500ml

. Skutecznos$é nawilzania: 32mg przy V500
Opornosc¢: 1,0hPa przy 30 I/min
Ztgcza: 22M/15F-22F/15M
Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczkg
Opakowanie: papier/folia
Jatowy: tak?

Odpow:edz :Dopuszczamy.

Pakiet 2, pozycja 3: Czy Zamawiajgcy dopusci filtr o parametrach:

+  Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
+  Skuteczno$c filtracji bakteryjnej: 99,999%
Skutecznosé filtracji wirusowej: 99,999%
Wymiennik ciepta i wilgoci: brak
Przestrzeh martwa: 35ml
Waga: 229
Objetos¢ oddechowa: 150-1500mt
+  Skutecznos$é nawilzania: nie dotyczy
Opornosé: 0,6 hPa przy 30 I/min
Ztacza: 22M/15F-22F/15M
Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczkg
Opakowanie: papier/folia
Jatowy: tak?
Odpowiedz :Dopuszczamy.
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Pakiet 2, pozycja 4: Czy Zamawiajacy dopusci obwod oddechowy wykonany z materiatu EVA?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 4: Czy Zamawiajgcy dopusci obwo6d oddechowy o diugoéci rur 180 cm?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 5: Czy Zamawiajgcy dopusci obwod oddechowy wykonany z materiatu EVA?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 5: Czy Zamawiajgcy dopusci obwédd oddechowy w zestawie z dodatkowg rurg o dtugosci 100 cm?
Odpowiedz : Dopuszczamy.

Pakiet 2, pozycja 8: Czy Zamawiajacy dopusci maske krtaniowg pakowang o pakowanie papierowo- foliowe z
numerycznym oznaczeniem rozmiaru?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 8: Czy Zamawiajacy dopu$ci maske krtaniowg z oznaczeniem rozmiaru, wagi pacjenta i objetosci
mankietu umieszczonym na korpusie i na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 8: Czy Zamawiajgcy dopusci maski krtaniowe wytacznie w rozmiarze 1,2,3,4,5?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 3, pozycja 11-14: Zwracamy sie z prosbg o wydzielenie pozyciji 11, 12, 13 i 14 z pakietu nr 3 do osobnego
zadania tak, by umozliwi¢ sktadanie ofert wylgcznie na ta pozycje. Obecny uktad nie pozwala nam na wziecie udziatu
w ww. przetargu. Zgoda na naszg prosbe umozliwitaby Panstwu dogodniejszy wybér dostawcy przy réwnej
konkurencji oraz obnizenie warto$ci cenowej proponowanego przez Panstwa pakietu?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 3, pozycja 13: Czy Zamawiajgcy dopusci prowadnice 2,0 mm o dt. 275 mm?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 3, pozycja 14: Czy Zamawiajgcy dopusci prowadnice 4,7mm o dt. 340 mm?
Odpowiedz : Dopuszczamy

Pakiet 3, pozycja 19-22: Zwracamy sie z proshg o wydzielenie pozycji 19, 20, 21, 22,23, (dt. 570mm) i 19,21,22 (di.
300 mm) z pakietu nr 3 do osobnego zadania tak, by umozliwi¢ sktadanie ofert wytgcznie na tg pozycje. Obecny
ukfad nie pozwala nam na wzigcie udziatlu w ww. przetargu. Zgoda na naszg prosbe umozliwitaby Panstwu
dogodniejszy wybor dostawcy przy réwnej konkurencji oraz obnizenie wartodci cenowej proponowanego przez
Panstwa pakietu?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 3, pozycja 19,20,21,22,23 (zestaw do rurek intubacyjnych): Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do
zamknigtego odsysania wydzieliny u chorych; do uzytku wielodobowego - 72h. Przesuwna zastawka umozliwiajaca
catkowitg separacje cewnika o podwdjnej sztywnoséci od obwodu oddechowego. Atraumatyczna koncoéwka cewnika z
otworem glownym i 2 bocznymi otworami. Zawér ssgcy kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny
poliuretanowy rekaw zabezpieczajacy cewnik przed kontaminacjg z zewnatrz.
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dtugosc cewnika 600 mm; Podziatka na cewniku co 1 cm. Nie zawierajacy ftalanow?
Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 3, pozycja 19,21,22 (zestaw do rurek tracheostomijnych): Czy Zamawiajgcy dopuéci zestaw do
zamknietego odsysania wydzieliny u chorych; do uzytku wielodobowego - 72h. przesuwna zastawka umozliwiajgca
catkowitg separacje cewnika o podwaojnej sztywnosci od obwodu oddechowego. Atraumatyczna koncéwka cewnika z
otworem gtdwnym i 2 bocznymi otworami. Zawdr ssacy kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny
poliuretanowy rekaw zabezpieczajacy cewnik przed kontaminacjg z zewnatrz.

diugosc cewnika 300 mm; Podziatka na cewniku co 1 cm. Nie zawierajgcy ftalanow.?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 17, pozycja 1,2 . Czy Zamawiajgcy dopusci stabilizator do rurki intubacyjnej o parametrach:

. niezawodne mocowanie rurki intubacyjnej znajdujace zastosowanie gtownie w ratownictwie medycznych.
Znaczgco ulatwia i usprawnia mocowanie rurki po jej wprowadzeniu do tchawicy.
. Szybkie i stabilne umocowanie bez koniecznosci unoszenia glowy pacjenta
. Uniwersalne rzepy umozliwiajgce skuteczne umocowanie stabilizatora wokot gtowy
. Specjalna $ruba dociskajgca umozliwiajagca zamontowanie kazdego rozmiaru rurki intubacyjnej
Gryzak zapobiegajacy traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki
. Dodatkowy otwdr umozliwiajgcy odsysanie bez koniecznosci zdejmowania uchwytu
. Specjalna pianka po wewnetrznej stronie zapewniajaca dodatkowy komfort pacjenta
. Sterylny, dla dorostych
. Jednorazowego uzytku?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet 17, pozycja 3-4: Czy Zamawiajgcy dopusci opatrunek z 2-stopniowym systemem aplikacji?
Odpowiedz :Dopuszczamy.
Pakiet 17, pozycja 3-4: Czy Zamawiajgcy dopusci opatrunek z opisowa instrukcjg uzycia?

Odpowiedz :Dopuszczamy.
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Xiv

Pakiet nr 1, pozycja 3 -6
Czy Zamawiajgcy dopusci cewnik Foley z koncowka typu Tieman z balonem 5-10 mi?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 7 - 12
Czy Zamawiajgcy dopusci dreny Kehr T o diugo$ci ramion 450 x 180 mm?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 13 - 21
Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki Nelaton o powierzchni standardowej, przezroczyste?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 22
Czy Zamawiajgcy dopusci igte blokowana za pomoca przekrecenia?

Odpowiedz : Usuwamy z pakietu poz. 22. — nie nalezy jej wyceniaé

Pakiet nr 1, pozycja 22
Czy Zamawiajgcy dopusci igte z mozliwoscig regulacji w zakresie 30 — 70 mm lub w zakresie 55-95 mm?

Odpowiedz : Usuwamy z pakietu poz. 22. — nie nalezy jej wyceniaé

Pakiet nr 1, pozycja 26

Czy Zamawiajgcy oczekuje strzykawki cewnikowej 100ml, posiadajacej tiok w kolorze kontrastujgcym, wyposazonej
w dwa tgczniki redukcyjne Luer?

Odpowiedz : Dopuszczamy nie wymagamy.

Pakiet nr 1, pozycja 32

Czy Zamawiajgcy dopusci opaski identyfikacyjne dla noworodkéw w kolorze rozowym dla dziewczynek i kolorze
niebieskim dla chtopcow?

Odpowied? :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 33
Czy Zamawiajgcy ma na mys$li elektrody typu Quick-Combo do defibrylatora Lifepak?

Odpowiedz :Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 39 - 40
Czy Zamawiajacy dopusci pojemniki na prébki moczu w rozmiarach 190 x 70 mm o pojemnosci 100 ml?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 44
Czy Zamawiajgcy dopusci zaciskacz sterylny?

Odpowiedz :Dopuszczamy.
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Pakiet nr 1, pozycja 45 - 51

Czy Zamawiajacy dopusci zgtebniki zotadkowe o dtugosci 1050mm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza dla pozycji 45,46,47 oraz 51.

Pakiet nr 1, pozycja 57

Czy Zamawiajgcy dopusci cewnik typ Pezzer posiadajgcy zakonczenie w postaci glowki z 3 (trzema) otworami
przelewowymi?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 59 - 66

Czy Zamawiajgcy dopusci dren brzuszny wykonany z najwyzszej jako$ci 100% bickompatybilnego i transparentnego
silikonu klasy medycznej

« termowrazliwy

+ sze$¢ duzych specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otwordw drenujgcych

« atraumatyczne, miekkie zakonczenie drenu

+ pasek kontrastujgcy w RTG na catej dlugosci drenu

« dlugo$¢ drenu 50 cm

« sterylny
+ opakowanie podwdjne - zewnetrzne papier - folia, wewnetrzne folia

W rozmiarach: Ch 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30.33

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 67 - 72

Czy Zamawiajacy dopusci dren Redona o diugosci 800mm z perforacjg na dtugoéci 15cm, posiadajgcy trzystopniowy
(co 1 cm) czytnik gtebokosci w odleglo$ci 5cm od zakoriczenia perforacji, umozliwiajgcy doktadng identyfikacje
potozenia drenu

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 67 - 72
Czy Zamawiajgcy dopusci dren Redona z pojedynczym czytnikiem glebokos$ci w odlegto$ci 5cm od zakonczenia

perforacji, umozliwiajgcy doktadng identyfikacje polozenia drenu?

Odpowiedz :Dopuszczamy.
Pakiet nr 1, pozycja 78

Czy Zamawiajgcy dopusci pojemniki pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a’100 szt.?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 79
Czy Zamawiajacy wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedz : Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 80
Czy Zamawiajgcy oczekuje pojedynczego przyrzadu do cystoskopu i rektoskopu z pakowang osobno w zestawie

przediuzkg wykonang z miekkiego silikonu?

Odpowiedz :Dopuszczamy nie wymagamy
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Pakiet nr 1, pozycja 81
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule dotetniczg w rozmiarze 20G / 1,1 x 45mm?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 82
Czy Zamawiajgcy oczekuje zakrecanego pojemnika 25mi na kat z topatkg?

Odpowiedz :Dopuszczamy nie wymagamy.

Pakiet nr 1, pozycja 83
Czy Zamawiajacy dopusci elektrode o wymiarach 43x45mm (okragta z wypustkg)?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 1, pozycja 84
Czy Zamawiajacy dopusci elektrody pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilosci?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 5, pozycja 1 - 16
Czy Zamawiajagcy dopusci rurke intubacyjng z mankietem, wykonang z termoplastycznego PCV bez powtoki
silikonowej, z nazwa producenta umieszczong na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 5, pozycja1-16
Czy Zamawiajgcy dopusci rurke intubacyjng z mankietem, z nazwg producenta umieszczong na korpusie rurki
zamiast na baloniku kontrolnym?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 5, pozycja 1 -16
Czy Zamawiajgcy dopusci rurke intubacyjng z mankietem w rozmiarze 2,5 do 10,?

Odpowiedz :Podtrzymujemy zapisy siwz.

Pakiet nr 5, pozycja 17 - 26
Czy Zamawiajgcy dopusci rurke intubacyjng bez mankietu, wykonang z termoplastycznego PCV bez powioki
silikonowej?

Odpowiedz :Dopuszczamy.
Pakiet nr 5, pozycja 27 - 41

Czy Zamawiajgcy dopusci zbrojong rurke intubacyjng z mankietem, wykonang z termoplastycznego PCV bez powloki

silikonowej, z nazwg producenta umieszczong na opakowaniu jednostkowym zamiast na baloniku kontrolnym?

Odpowiedz :Dopuszczamy.
Pakiet nr 5, pozycja 27-41

Czy Zamawiajacy dopuéci rurke intubacyjng z mankietem w rozmiarze 2,5 do 10,?

Odpowied?Z :Podtrzymujemy zapisy siwz.
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Pakiet nr 5, pozycja 42 - 47
Czy Zamawiajgcy dopusci rurke tracheostomijng z mankietem, wykonang z termoplastycznego PCV bez powtoki
silikonowej?

Odpowied? :Dopuszczamy.

Pakiet nr 5, pozycja 54-60
Czy Zamawiajgcy dopuséci cewniki do odsysania g.d.o. wyposazone w nieprzezroczyste tgczniki?

Odpowied? :Dopuszczamy.

Pakiet nr 5, pozycja 57
Czy Zamawiajgcy dopusci cewniki do odsysania g.d.o. w rozmiarze CH 12 o dtugo$ci 60cm?

Odpowiedz :Podtrzymujemy zapisy siwz.

Pakiet nr 6, pozycja 5-6
Czy Zamawiajgcy dopuéci maske tlenowg z nebulizatorem o pojemnosci 8ml?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 6, pozycja 10
Czy Zamawiajacy dopusci dren o diugosci 426 cm?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 7, pozycja 6
Czy Zamawiajgcy dopusci w tej pozycji igte innego producenta niz pozostale igly iniekcyjne? W przypadku
negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedz :Podtrzymujemy zapisy siwz.

Pakiet nr 7, pozycja 12
Czy Zamawiajacy dopusci igte do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN 0,33 x 12 mm?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 7, pozycja1-9
Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu oznaczenia na opakowaniu rodzaju szlifu?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy dopusci nastepujacy zestaw:

zestaw sktada sie z koncowki ssacej oraz drenu tgczgcego o standardowej diugosci 210cm

_ koncéwka CH 21 z podwdjnym zatamaniem krzywizny oraz otworami bocznymi

_dren CH 24 o $rednicy wewn./zewn. 5.6mm/8.0mm

_ dren z obustronnym uniwersalnym zakonczeniem typu lejek, z mozliwoscig szczelnego dopasowania do kazdego
typu zakonczenia ssaka z jednej strony, do koricowki z drugiej strony (mozliwo$¢ wymiany koricowki ssacej na inng w
trakcie zabiegu)

_ jalowy, pakowany podwojnie: w foliowe opakowanie wewnetrzne oraz w foliowo-papierowe opakowanie zewnetrzne
Odpowiedz :Podtrzymujemy zapisy siwz.
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Pakiet nr 9, pozycja 1
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik Foley z balonem o pojemnosci 3ml?

Odpowied? :Dopuszczamy.

Pakiet nr 9, pozycja1-10
Czy Zamawiajgcy oczekuje cewnikdw Foley z fabrycznie umieszczona na taczniku nazwg producenta, w celu pelnej
identyfikacji produktu?

Odpowiedz :Dopuszczamy nie wymagamy.

Pakiet nr 9, pozycja 14
Czy Zamawiajgcy dopuséci worek skalowany co 100ml ze skalg zaczynajgca sie od 100ml ?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci zamkniety system do pomiaru diurezy i zbiérki moczu z workiem do zbiérki moczu o
pojemnosci 2000 ml, komorg zbiorczg 500 ml umozliwiajaca bardzo doktadne pomiary diurezy (co Tml do 40 ml, co 5
ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposazony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki — w
worku oraz pomiedzy komorg pomiarowg a drenem. Dwuswiatlowy dren o diugosci 120 cm z klamrg zaciskows,
zakonczony beziglowym portem do pobierania prébek i bezpiecznym tacznikiem do cewnika. Umocowanie na t6zku
pacjenta za pomocg sktadanych wieszakéw lub paskéw mocujacych, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie
.papier-folia”?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 10, pozycja 2
Czy Zamawiajgcy dopusci worek do tygodniowej zbiorki moczu z drenem 120cm, bezigtowym portem do pobierania

probek, bez zacisku na drenie, z dotgczonym (pakowanym osobno) wieszakiem?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do pobierania prébek wydzieliny z oskrzeli do badan z pojemnikiem o pojemnosci
20 ml skalowanym co 2 ml, w nakretce pojemnika zintegrowana 2 dreny (jeden zakonczony koncowkg lejkowata,
drugi tgcznikiem z kontrolg sily ssania) w zestawie dodatkowa nakretka do zabezpieczenia pojemnika oraz naklejka
umozliwiajaca identyfikacje pojemnika, jatowy, jak dotychczas stosowany w Parstwa placowce?

Odpowiedz :Dopuszczamy.

XV

Czy Zamawiajgcy w pak. 9, poz. 6,7,8,9,10, w miejsce pierwotnych zapiséw, wyrazi zgode na ztozenie oferty na
produkt najwyzszej jakosci marki RUSCH, zgodnie z opisem:

Cewnik Foley obustronnie silikonowany, balon 5-15 ml, znakowany kolorem, sterylne opakowanie papier-folia,
jatowy, $rednice bez zmian?

Odpowiedz :Dopuszczamy zaoferowanie opisanego produktu
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1. Czy Zamawiajgcy w pak. 10, poz. 1, w miejsce pierwotnych zapiséw, wyrazi zgode na ztozenie oferty na
produkt najwyzszej jakosci marki RUSCH, zgodnie z opisem:

Worek do godzinowej zbiorki moczu z drenem 150 cm i z klamrg, plus zabezpieczenie antyzatamaniowe,
miedzy komorg a drenem, pojemnos$¢ worka 2000 ml, pojemno$¢ plastikowej komory pomiarowej - 400 ml, z
trzema skalami pomiaru moczu. Do 50 ml pomiar co 1 ml, filtr hydrofobowy, zastawka antyrefluksyjna ,
bezigtowy port do pobierania probek moczu, opakowanie z widoczng datg sterylizacji i wazno$ci na kazdym
opakowaniu, jednorazowego uzytku, sterylny (sterylizowany EO), nietoksyczny, niepirogenny?

Odpowiedz :Dopuszczamy zaoferowanie opisanego produktu

2. W obecnej sytuacji zagrozenia epidemicznego Urzad Zamowien Publicznych zacheca zamawiajgcych do
komunikowania sie z wykonawcami za pomocag $rodkéw komunikacji elektronicznej rowniez w Dlatego
zwracamy sie z pro$bg o umozliwienie ztozenia oferty w formie elektroniczne;.

Odpowiedz :Podtrzymujemy zapisy siwz.
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